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Um novo método rápido, eficiente e econômico para a determinação de cinco 
edulcorantes (acessulfame-K, sacarina sódica, ciclamato de sódio, aspartame e 
neotame) pela técnica de cromatografia líquida de ultra performance (UPLC) foi 
desenvolvido, validado e aplicado na análise de alguns produtos diet, light e zero 
recorrentemente encontrados em supermercados. Para a otimização do método foi 
utilizado um delineamento composto central e a otimização simultânea de respostas 
foi realizada por meio da função de desejabilidade de Derringer e Suich. Foi 
empregada uma coluna de fase reversa C18, fase móvel composta de acetonitrila e 
tampão fosfato de sódio 5 mM/ ácido orto-fosfórico (pH 3,0) com eluição por 
gradiente e vazão de 0,4mL/min, com temperatura de coluna a 56oC. Os cinco 
compostos responderam linearmente em diferentes faixas de concentração aplicáveis 
às concentrações presentes nas amostras. A precisão intra e inter dias, bem como os 
limites de detecção e quantificação variaram para os cinco edulcorantes. As taxas de 
recuperação para os edulcorantes avaliados variaram entre 70 e 115% para as 
diferentes matrizes analisadas. O método foi aplicado em refrigerantes, néctares e 
sucos, chás prontos para beber, pós para preparo de refresco, pudins e cappuccinos, 
achocolatados, geléias, catchup e molho tipo “barbecue”. No entanto, algumas 
limitações foram encontradas para a quantificação do neotame e ainda para 
alimentos contendo cacau em sua formulação quanto à identificação do ciclamato de 
sódio. Foram encontradas amostras contendo até quatro edulcorantes em 
combinação em um mesmo produto. Dentre os mais utilizados estavam o 
acessulfame e o aspartame. Algumas das amostras apresentaram ainda 
concentrações acima das permitidas pela legislação brasileira e, dentro dos 
edulcorantes estudados, nenhum edulcorante não declarado foi encontrado. O 
método desenvolvido por UPLC foi comparado a uma metodologia por 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). A UPLC apresentou melhor 
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resolução e menores limites de detecção e quantificação, tempo de análise mais 




















A new, fast, efficient and economic method for the determination of five 
sweeteners (acesulfame-K, saccharin, cyclamate, aspartame and neotame) by ultra 
performance liquid chromatography (UPLC) has been developed, validated and 
applied to diet, light and zero products usually found in supermarkets. A central 
composite design was used and also the simultaneous optimization of the answers 
was carried using the Derringer's desirability function for the method optimization. 
A C18 reversed phase column was used and the optimized method resulted in a 
binary eluent consisting of acetonitrile and sodium phosphate 5 mM/ orto-
phosphoric acid buffer (pH 3.0) in gradient elution, 0.4 mL/min flow rate and 56oC 
column temperature. The five compounds behaved linearly in different 
concentration ranges applicable to the concentrations in the samples and the 
precision intra and inter-day, as well as the limits varied for those sweeteners. The 
recoveries for the evaluated sweeteners varied for the distinct sample matrices from 
70 to 115%. The method was applied to the sweeteners determination in soft drinks, 
fruit juice beverages, ready to drink teas, powder juice, pudding, cappuccino, 
chocolate powder, jellies, barbecue sauce and ketchup. However, limitations were 
found on the quantification of neotame and on the products containing cocoa, in 
which it is not possible to identify the sodium cyclamate. Samples containing up to 
four distinct sweeteners in synergism were found. Acesulfame and aspartame were 
the most used sweeteners among the analyzed samples. Although, non declared 
sweeteners were not found among those studied, their quantities in some samples 
were above the allowed in the Brazilian regulation. Afterwards, the UPLC 
developed method was compared with a high performance liquid chromatography 
(HPLC) method. The UPLC method presented the best resolution, the lowest 
detection and quantification limits, shortest retention time and lest solvent waste. 


































Atualmente, devido à demanda por produtos benéficos à saúde e ao cuidado 
com a aparência, os edulcorantes vêm ganhando um espaço cada vez maior nas 
prateleiras dos supermercados e nos lares brasileiros (TORLONI et al., 2007). 
O uso de alimentos sem açúcar e com baixas calorias triplicou nas duas 
últimas décadas do século XX. Nos Estados Unidos, mais de 150 milhões de pessoas 
usavam estes produtos regularmente. Embora centenas de produtos com baixas 
calorias e de sabor agradável já fossem acessíveis em 2001, seus consumidores 
afirmavam que gostariam de encontrar ainda uma maior quantidade de produtos do 
gênero (NABORS, 2001). 
Além da questão estética, alguns quadros clínicos, como o diabetes mellitus 
e a obesidade, cada vez mais prevalentes na população mundial, exigem a restrição 
definitiva ou prolongada da ingestão de sacarose e outros açúcares, o que determina 
a prescrição médica de adoçantes (TORLONI et al., 2007). A estimativa da World 
Health Organisation (WHO) em 2004 era de que existissem na época, 1,3 bilhões 
de pessoas acima do peso ou obesas em todo mundo (SLOAN, 2005) e estudos 
realizados por Wild e colaboradores (2004) estimavam que 2,8% da população 
mundial no ano 2000 fosse diabética e que até 2030 esse número cresceria para 
4,4%. 
A autorização do uso de edulcorantes é realizada após rigorosa avaliação 
toxicológica (BRASIL, 1997), que resulta na determinação de níveis seguros ao 
consumo humano, visto que algumas destas substâncias podem ter efeito tóxico em 
níveis muito elevados, mesmo que não haja ainda um consenso sobre tais efeitos. 
Portanto, torna-se necessário o desenvolvimento de métodos analíticos para a 
determinação das quantidades de edulcorantes em alimentos e bebidas.  
Vários métodos vêm sendo empregados para a determinação de edulcorantes. 
Dentre eles se destacam os métodos cromatográficos, sendo que a maioria dos 
métodos propostos determina até quatro edulcorantes simultaneamente. Devido ao 
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uso de vários tipos de edulcorantes em sinergismo, um desafio seria um método 
experimental que permitisse separar, identificar e quantificar uma maior variedade 
de edulcorantes simultaneamente.  
A cromatografia líquida de ultra performance (UPLC), que baseia-se nos 
mesmos princípios da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), é o avanço 
mais recente das técnicas de separação. Na UPLC empregam-se partículas menores 
e mais simétricas na fase estacionária, permitindo o uso de colunas mais curtas e 
com menores diâmetros sem perder a eficiência, o que possibilita ainda a aplicação 
de velocidades lineares maiores de fase móvel, resultando em aumento da resolução, 
da detectabilidade e da velocidade das análises (MALDANER e JARDIM, 2009). 
Por ser um avanço recente, existem ainda poucos métodos desenvolvidos e 
validados para UPLC, e não foi encontrado na literatura um método para 
determinação simultânea de edulcorantes por esta técnica, o que a torna 
potencialmente um objeto de pesquisa. Portanto, objetiva-se, com o presente 
trabalho, desenvolver e validar uma metodologia para a análise de edulcorantes por 
UPLC e detector de arranjo de diodos, e ainda aplicá-la na análise de edulcorantes 
em produtos alimentícios diet, light e zero, recorrentemente encontrados em 
supermercados. 
Em cromatografia muitas são as variáveis que podem influenciar no 
desempenho cromatográfico de substâncias, e ainda, tais variáveis podem ter efeitos 
combinados entre si. Dependendo do número de composto que se deseja separar, 
várias são as respostas obtidas e, portanto é necessária uma ferramenta que as 
correlacione eficientemente. Para tanto, o auxilio de uma técnica de planejamento 
experimental multivariado e análise simultânea de várias respostas, como a função 
de desejabilidade de Derringer e Suich, é essencial.  
 Outro objetivo proposto foi a comparação entre a UPLC e a HPLC, visto que 
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A percepção do sabor doce é uma das mais importantes sensações para o 
paladar humano. O sabor doce geralmente induz a uma resposta positiva em 
humanos (SALMINEN e HALLIKAINEN, 2002). A importância da sacarose deve-
se não apenas a seu claro dulçor sem sabor residual, mas também a outras várias 
características, como agente de corpo ou conservante (KEMP et al., 2007). Um 
desafio há alguns anos tem sido encontrar compostos adoçantes com dulçor e 
funcionalidades similares às da sacarose. 
Em contraposição doenças que restringem o uso de açúcares vem aumentando 
sua prevalência. A estimativa da World Health Organisation (WHO) em 2004 era de 
que existissem na época, 1,3 bilhões de pessoas acima do peso ou obesas em todo 
mundo (SLOAN, 2005), e ainda dados do mesmo ano apresentados pelo Ministério 
da Saúde brasileiro indicavam que 40% da população brasileira apresentava algum 
nível de excesso de peso (FERREIRA, 2006). 
O número de pessoas com diabetes tem aumentado devido ao crescimento 
populacional, ao envelhecimento, à urbanização, ao aumento da obesidade, à 
inatividade física e a maior sobrevivência dos pacientes com diabetes. Estimava-se 
em 1985 que existissem 30 milhões de adultos com diabetes mellitus no mundo, 
tendo esse número aumentado para 135 milhões em 1995 e atingido 173 milhões 
em 2002, com projeções de chegar a 300 milhões em 2030 (WILD et al.2004; SBD, 
2007). No Brasil, no final dos anos 80, a prevalência da doença na população adulta 
foi estimada em 7,6% (CASTRO e FRANCO, 2002), e dados de pesquisa realizada 
mais recentes em Ribeirão Preto (SP) apontam taxas mais elevadas, cerca de 12,1% 
(TORQUATO et al., 2003). 
Os edulcorantes e produtos diet, light e zero vêm crescentemente ganhando 
espaço entre os consumidores, não apenas devido à questão estética, mas 
principalmente devido a alguns quadros clínicos, como o diabetes mellitus e a 
obesidade, cada vez mais prevalentes na população mundial. Tais quadros requerem 
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a restrição definitiva ou prolongada da ingestão de sacarose e outros açúcares, o que 
pode determinar a prescrição médica de adoçantes (TORLONI et al., 2007). 
A Anvisa (1997) define os edulcorantes como substâncias diferentes dos 
açúcares que conferem sabor doce ao alimento (BRASIL,1997). Estes compreendem 
um grupo de substâncias, utilizadas em substituição à sacarose, que também 
apresentam a propriedade de interagir com receptores gustativos e produzir uma 
sensação percebida como doce (MONTIJANO et al., 1998; UMBELINO, 2005).  
Segundo Fatibello-Filho (1996), um adoçante artificial ideal deve ser incolor 
e inodoro quando em solução, solúvel e estável em soluções aquosas, atóxico, 
barato, não deve deixar sabor residual e, não deve ser metabolizado ou produzir 
metabólitos que prejudiquem o organismo. E ainda, devem ter dulçor semelhante ao 
da sacarose, baixas calorias (UMBELINO, 2005) e estabilidade nas condições de 
processamento e armazenamento (LIPINSKI e HANGER, 2001; UMBELINO, 
2005).  
As substâncias edulcorantes não são metabolizadas pelo organismo ou são 
utilizadas em quantidades tão pequenas, que seu aporte calórico torna-se 
insignificante, portanto são consideradas não calóricas. Devido a estas 
características podem ser consideradas indispensáveis em regimes dietéticos, 
caracterizados pelo diabetes, ou em dietas de perda ou manutenção do peso corporal 
(UMBELINO, 2005). Por não serem fermentados pela microflora da placa dental 
também não causam cáries (ZYGLER et al., 2009). 
Estas substâncias apresentam estruturas químicas muito variadas, podendo ser 
proteínas, como a taumatina; peptídeos como o aspartame e o alitame; carboidratos 
como os polióis (MONTIJANO et al., 1998). Seu poder adoçante pode variar de 
acordo com sua natureza química e a concentração do composto. Outras 
características sensoriais podem se apresentar, como os sabores associados ao gosto 
doce e gosto residual de diferentes naturezas (CARDELLO e DAMASIO, 1997 
apud MORAES, 2008). 
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Existem vários edulcorantes permitidos para uso em alimentos e bebidas, mas 
cada um possui características específicas de intensidade e persistência do gosto 
doce e presença ou não de gosto residual (UMBELINO, 2005, CARDELLO et al. 
2000). Essas características podem ser modificadas em função da concentração em 
que são usados. E todos estes fatores são determinantes na aceitação, na preferência 
e na escolha de um edulcorante pelos consumidores (CARDELLO et al., 2000). 
 
1.1. TIPOS DE EDULCORANTES 
1.1.1. Acessulfame-K 
Descoberto acidentalmente por Claus e Jensen em 1967, o acessulfame-K, é o 
sal de potássio da sulfonamida cíclica 6-metil, 1, 2, 3-oxatiazina-4(3H)-ona-2,2-






Seu sabor doce é rapidamente percebido e permanece por um período 
ligeiramente mais longo que o da sacarose, apresentando, em concentrações 
moderadas, pouco sabor residual (WELLS, 1989), todavia em altas concentrações 
pode apresentar sabor amargo. Quando utilizado em meio ácido aumenta 
ligeiramente sua doçura (KEMP, 2006). 
A solução aquosa de acessulfame-K é estável, resistindo a pHs baixos 
empregados em bebidas e mantendo o dulçor em exposição prolongada a 
temperaturas de 30°C e, mesmo a temperatura de 40°C a pH 3 ou menor. Resiste 
ainda ao processo usual de pasteurização sem perder o dulçor (LIPINSKI e 
Figura 1: Estrutura química do acessulfame-K. 
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HANGER, 2001).  Portanto, pode ser empregado em um grande número de 
produtos. 
O acessulfame não é metabolizado pelo organismo humano, sendo excretado 
intacto. É considerado não cariogênico, não tóxico e não mutagênico (KEMP, 2006). 
 
1.1.2. Alitame 
O peptídeo de ácido L-aspártico, D-alanina e 2,2,4,4-tetrametiltioetanil amina 
(Figura 2), foi aprovado pelo Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 
(JECFA), após a análise de diversos trabalhos toxicológicos, em sua 56° reunião, em 
1996. É permitido seu uso nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia (JECFA, 
2006), México, China, Indonésia, Colombia e Chile (AUERBACH et al., 2001). No 






A 25°C, em seu ponto isoelétrico (pH 5,6), o alitame é solúvel em água, 
metanol, etanol, propilenoglicol, clorofórmio e n-heptano, mas é insolúvel em 
solventes lipofílicos. Esse não é higroscópico e tem doçura mais duradoura que a da 
sacarose (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996; AUERBACH et al., 2001; KEMP, 2006).  
O alitame é relativamente estável em soluções aquosas, permanecendo estável 
por até um ano em pH de 5 a 8 a temperatura ambiente (AUERBACH et al., 2001) e 
sendo menos estável em pH de 2 a 4 (KEMP, 2006). Pode ser utilizado em balas 
moles e duras, alimentos pasteurizados e alimentos de pH neutro processados a altas 
temperaturas (AUERBACH et al., 2001). 
Uma de suas desvantagens é a susceptibilidade em reagir com outros 
componentes dos alimentos em sistemas líquidos ou semi-líquidos sob aquecimento, 
Figura 2: Estrutura química do alitame. 
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especialmente em presença de elevados níveis de açúcares redutores como a glicose 
e a lactose, podendo formar produtos da reação de Maillard e consequentemente 
causando perda do dulçor (KEMP, 2006).  
Este edulcorante é hidrolisado no organismo humano, uma parte é excretada 
nas fezes, outra parte na urina e o ácido aspártico é metabolizado. Não é cariogênico 
e após vários estudos foi considerado seguro ao consumo humano (KEMP, 2006).   
 
1.1.3. Aspartame 
Descoberto em 1965 por Searle e Schlatter (BUTCHKO et al., 2001), o 
aspartame (N-L- aspartil-L-fenilalanina-1-metil ) (Figura 3), é uma molécula composta 
de 39,5% de ácido aspártico, 50% de fenilalanina e 10,5% de éster metílico 







Ao ser ingerido o aspartame fornece 4 Kcal/g, no entanto tendo em vista seu 
poder edulcorante a quantidade a ser consumida comparando-se com a sacarose é 
pequena, tornando o aporte calórico desprezível (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). 
À temperatura de 25°C, possui melhor estabilidade em pH 4,3, mas é estável 
ainda na faixa de pH de 3,0 a 5,0 (BUTCHKO et al., 2001), na qual se encontra a 
maioria dos alimentos e bebidas. Em solução aquosa, sua estabilidade ocorre em 
função do tempo, da temperatura e do pH, também a presença de luz e aditivos, 
como os sais tamponantes, acelera a degradação do aspartame (BELL e 
HAGEMAN, 1994; BELL e WETZEL, 1995; LAWRENCE e YUAN; 1996; KIM et 
al., 1997; WETZEL e BELL, 1998; WANG E SCHROEDER, 2000; GLIEMMO et 
al., 2001; BUTCHKO et al., 2001; KROGER et al., 2006; GLIEMMO et al., 2008). 
Figura 3: Estrutura química do aspartame. 
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O aspartame pode ser utilizado em muitos produtos, sendo mais indicado para 
bebidas carbonatadas, bebidas em pó, iogurte, confeitos e balas duras, no entanto 
tem maior estabilidade em alimentos com baixa umidade (BUTCHKO et al., 2001).  
Este edulcorante também acentua o aroma e prolonga a percepção do sabor de 
frutas, principalmente as ácidas como laranja, limão, maracujá, goiaba e morango. 
Sendo a percepção mais efetiva para os sabores naturais que para os artificiais e 
pode, no entanto, potencializar o gosto amargo (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). 
Outra desvantagem de seu uso é o fato de ser impróprio aos fenilcetonúricos, 
pois quando metabolizado o aspartame forma fenilalanina. Fenilcetonuria é uma 
doença genética que provoca a intolerância a fenilalanina devido à falta da produção 
de fenilalanina hidroxilase (RANGAN et al., 2009). 
 
1.1.4. Ciclamato 
Descoberto em 1937, por Michael Sveda, o ciclamato (Figura 4) é encontrado 
comercialmente como ácido ciclâmico ou ácido ciclohexilsulfâmico e na forma de 
sais de sódio (ciclamato de sódio), cálcio (ciclamato de cálcio) (BOPP e PRICE, 






Sua forma ácida tem boa solubilidade em água, assim como seus sais de sódio 
e cálcio. Seus sais são eletrólitos fortes, ionizando-se fortemente em solução, mas 
com solubilidade limitada em óleo e solventes apolares (BOPP e PRICE, 2001). É 
um pó branco, cristalino e não higroscópico (KEMP, 2006). 
A doçura do ciclamato demora mais para ser atingida, mas mantêm-se por um 
período mais longo. Este edulcorante apresenta sabor amargo residual apenas em 
Figura 4: Estrutura química do ciclamato de sódio. 
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concentrações acima das usuais (até 75 mg/100 mL); pode ser utilizado em 
combinação com outros edulcorantes potencializando sua doçura, ressalta os sabores 
de frutas e é melhor que o açúcar em mascarar o gosto amargo. É estável a altas e 
baixas temperaturas, em uma ampla faixa de pH e em presença de luz, oxigênio e 
outros gases e outros componentes dos alimentos (BOPP e PRICE, 2001). É estável, 
ainda, tanto na forma seca quanto em solução aquosa e tem longa vida de prateleira. 
Este edulcorante é compatível com vários constituintes de alimentos, como os 
flavorizantes artificiais e naturais, no entanto os sais de cálcio podem causar 
geleificação com a pectina, e gerar precipitados de citrato de cálcio em concentrados 
com elevada acidez (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). 
É permitido em diversos países inclusive no Brasil, mas foi banido nos 
Estados Unidos devido a suspeita de toxicidade (ZYGLER et al., 2009).  
 
1.1.5. Glicosídeos de Esteviol 
Glicosídeos de esteviol são constituintes naturais da planta Stevia rebaudiana 
Bertoni da família Compositae. Das folhas da planta pode-se obter 8 diferentes 
glicosídeos de esteviol, sendo o principal constituinte o esteviosídeo (Figura 5), 
quimicamente classificado como glicosídeo diterpênico. Os outros compostos são: 
rebaudiosideo A, rebaudiosideo C, e dulcosideo A (JECFA,1999; JECFA, 2008a). 
O esteviosídeo é estável a até 100°C em uma faixa de pH de 3 a 9. Já em pHs 
muito alcalinos, acima de 10 a temperatura de 100°C, este se degrada. O 
esteviosídeo é pouco solúvel em água, mas altamente solúvel em etanol, enquanto 
que o Rebaudiosídeo A é mais solúvel em água que este, em função da presença de 
















Seu uso é proposto em refrigerantes, pós para refresco, café e mate, sorvetes, 
gomas de mascar, balas, iogurtes, chocolates, produtos de panificação, conservas, 




O neotame (Figura 6), edulcorante derivado do aspartame, apresenta um 
sabor doce próximo ao da sacarose, sem residual amargo ou metálico e, em suas 
condições de consumo, é considerado um adoçante não calórico (NOFRE e TINTI, 
2000). Sua doçura demora mais para ser atingida que a da sacarose, mas permanece 
por um período mais longo, funcionando ainda como realçador de sabor (KEMP, 
2006).  
 Segundo Bannwart (2006) e Stargel colaboradores (2001), este edulcorante 






Figura 5: Estrutura química do esteviosídeo. 
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 Sua solubilidade em água é de 12,6 g/l a 25°C e a estabilidade desta solução 
varia com o pH e a temperatura, sendo relativamente estável em pH entre 3 e 5,5, 
com melhor solubilidade em pH 4,5. A este pH, a meia vida de sua solução aquosa é 
de 30 semanas (NOFRE e TINTI, 2000). Em pH neutro, sua estabilidade é 
significativamente maior que a do aspartame (ZYGLER et al., 2009). O neotame é 
estável a preparos com utilização de calor e inerte a vários compostos dos alimentos, 
como os flavorizantes (WITT, 1999), sendo mais estável ao forneamento, a agentes 
de sabor e a açúcares redutores que o aspartame (KEMP, 2006). 
Este edulcorante é considerado seguro para o consumo humano. É 
incompletamente absorvido pelo organismo humano e excretado na urina e fezes, 
seu metabolismo produz uma pequena quantidade de metanol, mas essa é 
insignificante quando comparada aos níveis seguros de ingestão. Seu metabolismo 
produz ainda pequena quantidade de fenilalanina, entretanto esta quantidade é 
considerada clinicamente insignificante para fenilcetonúricos (KEMP, 2006) 
 
1.1.7. Sacarina 
Quimicamente corresponde ao 2,3 dihidro, 3-oxobenzeno iso sulfanazol 
(CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). Descoberta em 1978, por Ira Remsen e Constantine 
Fahlberg, a sacarina, é encontrada comercialmente em três formas: sacarina ácida 
(Figura 7A), sacarina sódica (Figura 7B) e sacarina de cálcio. (PEARSON, 2001 e 









é um ácido de força moderada e baixa solubilidade em água (3,4 g/1L a 
25°C). As soluções aquosas dos três tipos de sacarina são estáveis em uma ampla 
faixa de pH (PEARSON, 2001), sendo estáveis também a tratamentos térmicos 
(150°C por 1 hora). Os sais de sacarina possuem ainda alta estabilidade, alta 
solubilidade em água, apresentam sinergismo com outros edulcorantes e não são 
higroscópicos. Apesar de possuir alto poder edulcorante, este é diverso da sacarose, 
apresentando um impacto edulcorante bastante lento que cresce gradativamente 
atingindo intensidade máxima e persistente (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). O gosto 
amargo ou metálico associado ao seu dulçor tende a intensificar-se com o aumento 
de sua concentração (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996, LINDLEY, 1999), no entanto 
seu sabor residual pode ser mascarado pela utilização de ácido láctico ou uso em 
combinação com outro edulcorante (SALMINEN e HALLIKAINEN, 2002).  
A sua versatilidade permite que seja empregada em diversos alimentos, 
medicamentos e cosméticos (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996 e SALMINEN e 
HALLIKAINEN, 2002), sendo seus usos mais recorrentes na área de alimentos nos 
EUA e Europa em refrigerantes, adoçantes de mesa e produtos diet (SALMINEN e 
HALLIKAINEN, 2002). 
A sacarina não é metabolizada pelo organismo humano, sendo eliminada 
inalterada na urina. A possibilidade de sua indução ao câncer de bexiga é 
controversa, existindo estudos que indicam a indução de câncer em ratos, no entanto 
em estudos com humanos o mesmo efeito não foi constatado (KEMP, 2006).  
 





A 4’,1’,6’-tricloro-galacto-sucrose (ou 1,6-dicloro-1,6-dideoxi- β -D-
frutofuranosil 4-cloro-4-deoxi-α -D-galactopiranoside) (Figura 8) (JENNER, 1989), 
foi desenvolvida em 1976 por pesquisadores da Tate & Lyle Specialty Sweetners 







É solúvel em água, tem alta estabilidade térmica em meio aquoso e ácido, e 
também ao armazenamento (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). É solúvel ainda em 
etanol (JENNER, 1989) e metanol (BANNWART, 2006) e é insolúvel em óleo. 
Degrada-se lentamente, formando monossacarídeos, em pH baixo, em função do pH 
e da temperatura. Em pH elevado, o sistema básico pode catalisar a retirada de 
hidrogênio (H) e cloro (Cl) dos carbonos 3’ e 6’ formando 3’,6’anidro-
4,1’diclorogalactosacarose. Seu pH de melhor estabilidade é em torno de 5,0 
(JENNER, 1989). É bastante estável em refrigerantes, formulações secas (JENNER, 
1989, CÂNDIDO e CAMPOS, 1996 e GOLDSMITH E MARKEL, 2001) e 
produtos assados (KEMP, 2006).  
A sucralose não possui sabor residual amargo ou metálico, seu efeito tempo 
intensidade é semelhante ao da sacarose e sua doçura é de percepção rápida e 
ligeiramente mais prolongada que a da sacarose (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). 
 A quantidade de sucralose empregada depende de seu uso e das 
características dos alimentos. Dependendo, portanto, do pH, da temperatura e da 
viscosidade do alimento ou bebida a que será incorporada (CÂNDIDO e CAMPOS, 




1996 e GOLDSMITH E MARKEL, 2001). Quanto menor o pH maior a doçura 
relativa (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). 
 Não é metabolizado pelo organismo humano, sendo totalmente excretado 
(KEMP, 2006). 
 
1.2. PODER ADOÇANTE DOS EDULCORANTES 
A Tabela 1 contém a intensidade de dulçor relativo referente à comparação 
dos edulcorantes com a solução de sacarose. 
 
TABELA 1: Dulçor dos edulcorantes em relação à sacarose. 
Edulcorante 
Dulçor (quanto maior 
que a sacarose) 
Referência 
Acessulfame-K 200 vezes** LIPINSKI e HANGER, 2001 
Alitame 2000 vezes JECFA, 2006 
Aspartame 160-220 vezes BUTCHKO et al, 2001 
Ciclamato 30 vezes** BOPP e PRICE, 2001 
Estévia 200 a 300 vezes JECFA, 2008 
Neotame 7.000 a 13.000 vezes* WITT,1999 
Sacarina 200-800 vezes* PEARSON, 2001 
Sucralose 400-800 vezes* 
JENNER, 1989 e CÂNDIDO 
e CAMPOS, 1996 
* dependendo da concentração de sacarose a que é comparado 
** comparado a uma solução 3% de sacarose 
 
1.3. COMBINAÇÃO DE EDULCORANTES 
Os edulcorantes podem ser usados separadamente ou em combinação com 
outros. O uso destas misturas ou blends vem sendo bastante aplicados com o intuito 
de equilibrar o sabor e mascarar o sabor residual. Preparados adequadamente, os 
blends podem chegar a mimetizar a textura e o sabor de produtos contendo sacarose 
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e ainda criar produtos com dulçor original e melhor estabilidade de sabor (ZYGLER 
et al., 2009). O uso de diversos edulcorantes em combinação nos alimentos permite 
ainda sua utilização em níveis mais baixos. 
O acessulfame, por exemplo, pode ser utilizado em sinergismo com o 
aspartame e o ciclamato e o alitame, no entanto não é desejável seu uso com a 
sacarina (KEMP, 2006). O alitame, além de ser utilizado em combinação com o 
acessulfame, pode ainda ser combinado ao ciclamato, à sacarina entre outros 
edulcorantes eficientemente (AUERBACH et al., 2001). A sucralose apresenta 
efeito sinérgico com ciclamato e acessulfame-K (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996). 
 
2. LEGISLAÇÃO 
Segundo a legislação brasileira (1998) alguns alimentos para uso especial são 
classificados como diet, light e zero (BRASIL, 1998a e 1998b). 
Diet: são aqueles específicos para dietas alimentares com restrição de 
nutrientes, como carboidratos, gorduras, proteínas e sódio. Fazem parte deste grupo 
ainda os alimentos para controle de peso e para dietas de ingestão controlada de 
açúcares. 
Light: são alimentos com 25% de redução de um determinado nutriente quando 
comparados ao alimento convencional. 
Zero: são alimentos isentos de um determinado nutriente. 
 
2.1. REGULAMENTAÇÃO PARA EDULCORANTES 
Um edulcorante ou aditivo tem seu uso em alimentos regulamentado pelo 
JECFA (Joint Expert Comitee on Food Additives), que avalia e fornece dados aos 
seus países membros. No Brasil, o órgão regulamentador é a ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) que se baseia em laudos fornecidos pelo JECFA e 
decide aceitar ou não suas recomendações (MORAES, 2008). 
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Os edulcorantes pertencem à classe dos aditivos alimentares e a autorização 
de seu uso ocorre apenas depois de adequada avaliação toxicológica, levando-se em 
conta entre outros aspectos, qualquer efeito cumulativo, sinérgico e de proteção, 
decorrente do seu uso. Este uso deve ser limitado a alimentos específicos, em 
condições específicas e ao menor nível para alcançar o efeito desejado (BRASIL, 
1997). 
Por meio de estudos toxicológicos e a partir de uma estimativa da quantidade 
de aditivo por peso corpóreo, é definida, pelo JECFA, a Ingestão Diária Aceitável 
(IDA), tomando-se como base o NOEL, dose sem efeito observável. Outro índice 
importante observado por este órgão para a aprovação de um aditivo é a ingestão 
diária estimada (EDI), determinada com base tanto na quantidade de aditivos em 
alimentos quanto em sua ingestão. A Tabela 2 contém a IDA segundo a Joint 
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), para alguns 
edulcorantes.  
 
TABELA 2: Ingestão Diária Aceitável (IDA) para 
edulcorantes. 
Edulcorante IDA (mg/kg de peso corpóreo) 
Acessulfame-K 0 – 15 
Alitame 0 – 1 
Aspartame 0 – 40 
Ciclamato 0 – 11 
Glicosídeos de 
esteviol 
0 – 4 
Neotame 0 – 2 
Sacarina 0 – 5 
Sucralose 0 - 15 
Fonte: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 
(JECFA), 2008 e 2006. 
20 
 
Desde a primeira resolução que estabeleceu os edulcorantes de uso permitido 
no Brasil, a resolução RDC. 3 de 01 de Janeiro de 2001, até os dias de hoje, houve a 
adição de novos edulcorantes bem como a alteração dos limites máximos aceitáveis 
para aqueles anteriormente permitidos. A Resolução – RDC n. 18 de 24 de março de 
2008 estabelece os limites máximos para o uso de edulcorantes em alimentos e 
bebidas no Brasil (BRASIL, 2008). Estes valores são apresentados na Tabela 3. 
 
 
TABELA 3: Limites máximos para adição de edulcorantes em alimentos e 
bebidas no Brasil. 
INS Aditivo Alimento 
Limite máximo 




Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 
ingestão controlada de açúcares, para dietas com restrição de 
açúcares. 
0,035 
Alimentos e bebidas com informação nutricional complementar 
Com substituição total de açúcares  0,035 (1) 
Com substituição parcial de açúcares  0,026 
951 Aspartame 
Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 
ingestão controlada de açúcares, para dietas com restrição de 
açúcares. 
0,075 
Alimentos e bebidas com informação nutricional complementar  
Com substituição total de açúcares  0,075 (2) 








Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 
ingestão controlada de açúcares. 
0,04 
Alimentos e bebidas para dietas com restrição de açúcares, com 
informação nutricional complementar: com substituição total de 
açúcares. 
0,04 (3) 
Alimentos e bebidas com informação nutricional complementar 








Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 
ingestão controlada de açúcares, para dietas com restrição de 
açúcares. 
0,015 
Alimentos e bebidas com informação nutricional complementar  
Com substituição total de açúcares  0,015 (5) 




Alimentos para controle de peso, para dietas com ingestão 
controlada de açúcares, para dietas com restrição de açúcares. 
0,04 
Alimentos com informação nutricional complementar 
Com substituição total de açúcares  0,04 (6) 
Com substituição parcial de açúcares  0,03 
Bebidas não alcoólicas gaseificadas e não gaseificadas para 
controle de peso, para dietas com ingestão controlada de 
açúcares, dietas com restrição de açúcares, com informação 
nutricional complementar: com substituição total de açúcares. 
0,025 
Bebidas não alcoólicas gaseificadas e não gaseificadas com 






Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 
ingestão controlada de açúcares, para dietas com restrição de 
açúcares. 
0,06 
Alimentos e bebidas com informação nutricional complementar 
Com substituição total de açúcares  0,06 (7) 
Com substituição parcial de açúcares 0,045 
961 Neotame 
Alimentos e bebidas para controle de peso  0,0033 
Alimentos e bebidas para dietas com ingestão controlada de 
açúcares e para dietas com restrição de açúcares. 
0,0065 
Alimentos e bebidas com informação nutricional complementar 
Com substituição total de açúcares  0,0065 (8) 
Com substituição parcial de açúcares 0,0049 
(1) Exceto para gomas de mascar e micro pastilhas de sabor intenso, com limites máximos de 0,5g/100g e de 
0,25g/100g, respectivamente. (2) Exceto para gomas de mascar e micro pastilhas de sabor intenso, com limites 
máximos de 1,0g/100g e de 0,6g/100g, respectivamente. (3) Exceto para bebidas não alcoólicas gaseificadas e não 
gaseificadas, com limite máximo de 0,075g/100mL. (4) Exceto para bebidas não alcoólicas gaseificadas e não 
gaseificadas, com limite máximo de 0,056g/100mL. (5) Exceto para gomas de mascar com limite máximo de 
0,12g/100g. (6) Exceto para gomas de mascar e micro pastilhas de sabor intenso, com limites máximos de 0,3g/100g e 
de 0,24g/100g, respectivamente. (7) Exceto para gomas de mascar, com limite máximo de 0,24g/100g. (8) Exceto para 
gomas de mascar e micro pastilhas de sabor intenso, ambos com limite máximo de 0,1g/100g.Exceto para gomas de 
mascar, com limite máximo de 0,24 g/100g (Retificação de 14 de Abril de 2008). 
Fonte: BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, 2008. 
 
 São permitidos ainda, pela Anvisa (2008), sorbitol, xarope de sorbitol, 
sorbita, manitol, isomalt (isomaltitol), taumatina, maltitol, xarope de maltitol, 
lactitol, xilitol e eritritol. Para estes edulcorantes não há um limite de uso, sendo sua 
especificação “quantum satis” (BRASIL, 2008). 
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 Entre os edulcorantes autorizados pela União Européia estão: acessulfame-K, 
aspartame, ciclamato ácido e seus sais, sacarina e seus sais, sucralose e 
neoespiridina dihidrochalcona. Os Estados Unidos compartilham da mesma lista 
exceto pelo ciclamato e a neoespiridina e com a adição do neotame. 
 
3. MÉTODOS DE ANÁLISE DE EDULCORANTES 
Vários métodos vêm sendo empregados na determinação de edulcorantes 
artificiais. Dentre eles se destacam os métodos espectrométricos (YEBRA et al., 
1995; FATIBELLO-FILHO et al., 1998; ARMENTA et al., 2004; TOZETTO, 2005; 
SOUSA et al., 2006; TOZETTO et al., 2007; KHURANA et al., 2008; 
CANTARELLI et al., 2008; CANTARELLI et al., 2009; NI et al. 2009; HEARN e 
SUBEDI, 2009), potenciométricos (CALONI-FILHO et al., 2003; MEDEIROS et 
al., 2008) e amperométricos (VILARTA et al., 1993; ASSUMPÇÃO, 2008). Embora 
rápidas essas técnicas estão sujeitas a interferência de diferentes compostos e, muitas 
vezes, limitam-se à determinação de apenas um edulcorante específico. 
No entanto, como destacado anteriormente, os edulcorantes são geralmente 
utilizados em combinação. Devido a este fato os métodos de separação atendem 
mais ao propósito da análise de edulcorante, pois permitem a determinação 
simultânea de diversos compostos. Dentre as técnicas de separação cromatográficas 
foram desenvolvidas metodologias por cromatografia gasosa (GC) (NAKAIE et al., 
1999), líquida de alta eficiência (HPLC) (VEERABHADRARAO, et al., 1987; 
LAWRENCE e CHARBONNEAL, 1988; DI PIETRA et al., 1990; CASALS et al., 
1996; CHEN et al., 1997; CHEN e WANG, 2001; AQUINO et al., 2004; ZHU et al., 
2005; DEMIRALAY et al., 2006; DOSSI et al., 2006; LINO e PENA, 2010) e 
líquida acoplada a detector de massas (LC/MS) (HUANG et al., 2006; WASIK et 
al., 2007; SHERIDAN E KING, 2008; LOOS et al., 2009; YANG e CHEN, 2009; 
SCHEURER et al., 2009; FERRER e THURMAN, 2010). 
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Também a técnica de eletroforese capilar (CE) (THOMPSON et al., 1995a; 
THOMPSON et al., 1995b; PESEK e MATYSKA, 1997; WALKER et al., 1997; 
BOYCE, 1999; FRAZIER et al., 2000; HORIE et al., 2007) tem sido empregada para a 
separação e posterior identificação de diversos edulcorantes. 
A maioria dos métodos propostos possibilita determinar até quatro tipos de 
edulcorantes de forma simultânea (DI PIETRA et al., 1990; CHEN et al.,1997; 
DEMIRALAY et al., 2006; DOSSI et al., 2006; FERRER e THURMAN, 2010), 
existindo poucos métodos que possibilitem a determinação de diversos edulcorantes 
em uma mesma análise (LAWRENCE e CHARBONNEAU, 1988; WASIK et al., 
2007; YANG e CHEN, 2009 e SCHEURER et al., 2009). Dentre aqueles que 
permitem a determinação de até oito ou nove edulcorantes estão os métodos de 
separação acoplados a detectores mais sofisticados, como o detector de massas 
(WASIK et al., 2007 e CHEN e YANG, 2009). Estes promovem um maior custo e 
exigem maior especialização, sendo desinteressante sua aplicação em análises de 
rotina. 
 
3.1. CROMATOGRAFIA GASOSA 
Foi desenvolvido, por Nakaie e colaboradores (1999), um método para 
determinação simultânea de sacarina e acessulfame-K por cromatografia gasosa com 
detecção por nitrogênio-fósforo e confirmação dos edulcorantes por espectrometria 
de massas. O detector de nitrogênio-fósforo, apesar de ser bastante específico, não é 
comumente utilizado em laboratórios especializados em análise de alimentos.  
 
3.2. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 
 A Tabela 4 apresenta de forma resumida as condições analíticas empregadas 




3.2.1. Cromatografia Iônica 
Alguns métodos foram desenvolvidos para a determinação de acessulfame-K, 
sacarina, ciclamato e aspartame por cromatografia líquida de alta eficiência por troca 
iônica para aplicação em alimentos, bebidas e fármacos (CHEN et al., 1997; CHEN 
e WANG, 2001; ZHU et al., 2005). O método de Chen e Wang (2001) obteve 
recuperação entre 85 a 104% para amostras reais de alimentos e fármacos. Zhu e 
colaboradores (2005) obtiveram limites de detecção menores que 1 ppm para 
aspartame, 0.05 ppm para ciclamato de sódio, acesulfame-K e sacarina sódica. 
O método de Zhu e colaboradores (2005) empregou o detector de supressão 
de condutividade e o método desenvolvido pelo grupo de pesquisa de Chen (1997) 
empregou dois detectores (UV e condutividade) para identificar todos os quatro 
edulcorantes (acessulfame-K, sacarina, ciclamato e aspartame). 
 
3.2.1. Fase reversa 
 Diversos métodos para análise dos edulcorantes acesulfame-K, alitame, 
aspartame, ciclamato, dulcin, neotame, neohesperidina dihidrochalcona, sacarina e 
sucralose em alimentos, bebidas e fluidos corporais por HPLC em fase reversa 
foram desenvolvidos (CASALS et al., 1996; AQUINO et al., 2004; DEMIRALAY 
et al., 2006; YANG e CHEN, 2009; WASIK et al.; 2007). 
O método de Casals e colaboradores (1996) permitia analisar apenas o 
ciclamato em fluídos corporais e envolvia método de derivatização no preparo de 
amostras. Aquino e colaboradores (2004) determinaram apenas sacarina em bebidas, 
com recuperação entre 99-105,5%, limite de detecção (LD) de 0,20 mg/g e limite de 
quantificação (LQ) de 0,75mg/g. A partir do método desenvolvido pelo grupo de 
pesquisa de Demiralay (2006) foi possível determinar sacarina sódica, acessulfame-
K e aspartame em alimentos, com recuperação de 98 a 105% para o aspartame e o 
acessulfame e não foi informada a recuperação para a sacarina. Dossi e 
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colaboradores (2006) determinaram os mesmos edulcorantes em bebidas e 
obtiveram limites de detecção entre 0,1 e 3,0 mg/ L e limite de quantificação entre 
0,3 e 7,0 mg/L. Nos quatro métodos foi utilizado o detector de arranjo de diodos. 
Chen e Yang (2009) e o grupo de pesquisa de Wasik (2007) determinaram 
oito (aspartame, sacarina, acesulfame-K, neotame, sucralose, ciclamato, alitame e 
esteviosídeo) e nove edulcorantes (acesulfame-K, alitame, aspartame, ciclamato, 
dulcin, neotame, neohesperidina dihidrochalcona, sacarina e sucralose) 
respectivamente, com LD de 0,10 µg/mL e LQ de 0,30 µg/mL (CHEN e YANG, 
2009) e LD de 15 µ g/g e LQ de 0,30 µg/mL (WASIK et al.; 2007). Ambos os 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3. ELETROFORESE CAPILAR 
 Os métodos desenvolvidos para a análise por eletroforese capilar (WALKER 
et al., 1997; HORIE et al., 2007) permitiram determinar aspartame e ciclamato em 
alimentos e bebidas utilizando detecção por detector UV. O estudo de Wasik e 
colaboradores determinaram apenas aspartame em bebidas carbonatadas enquanto 
que o grupo de Horie (2007) determinou ciclamato por detecção indireta em 
alimentos, este grupo utilizou ainda extração em fase sólida no preparo de suas 
amostras e obtiveram recuperação de 93,3 a 108,3% a partir da adição de 200 µ g/g. 
 
3.3. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ULTRA PERFORMANCE (UPLC) 
A cromatografia líquida de ultra performance (UPLC) é o avanço mais 
recente das técnicas de separação. Baseia-se nos mesmos princípios da 
cromatografia líquida de alta eficiência e utiliza fases estacionárias com partículas 
menores que 2 µm. O uso destas partículas juntamente com as altas velocidades 
lineares das fases móveis, aumenta a resolução e a detectabilidade e diminuem o 
tempo das análises, bem como o gasto de solvente. Para tornar isto possível, uma 
vez que a atual tecnologia de instrumentação (bombas, injetores e detectores) 
disponível para a HPLC não é projetada para trabalhar em altas pressões, um novo 
equipamento que pode operar em pressões acima de 100 MPa foi introduzido e 
adaptado às necessidades atuais, em 2004 pela Waters Corporation, e logo outras 
companhias investiram na técnica surgindo outros equipamentos do gênero 
(NGUYEN et al., 2007; MALDANER e JARDIM, 2009).  
As modificações requeridas em um sistema de UPLC quando comparado ao 
sistema de HPLC são: capacidade de trabalhar a pressões muito altas (100 MPa), 
volumes internos muito menores (conexões, alça de amostragem, cela do detector, 
bombas), cela do detector sem dispersão e com alta taxa de aquisição, 
melhoramento no sistema de controle e de dados, colunas resistentes ao trabalho a 
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altas pressões e com baixo volume morto, injetores com precisão na faixa de 
volumes pequenos (MALDANER e JARDIM, 2009). 
Apesar de bastante recente, atualmente a técnica vem sendo empregada para 
a determinação de vários compostos tanto na área de fármacos como em alimentos 
(XIU-QUIN et al., 2008; HUNG e HATCHER, 2011; GRUZ et al., 2008; IRIARTE 
et al., 2009; BĚLÁKOVÁ et al., 2011). No entanto, não são ainda encontrados 
trabalhos de determinação simultânea de edulcorantes em alimentos e bebidas, 
apenas para a determinação de esteviol e seus glicosídeos (GARDANA e 
SIMONETTI, 2010) e ciclamato (SHERIDAN e KING, 2008) utilizando-se 
detector de massas. 
 
4. PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO 
Um problema recorrente de quem faz experimentos é determinar se há 
efeitos de interação entre uma ou mais variáreis em seus resultados. Quando da 
organização de experimentos primeiramente escolhe-se os fatores a serem aplicados 
e os resultados desejados. Os fatores são as variáveis quantitativas ou qualitativas 
que o analista pode controlar. Já as respostas são as variáveis obtidas no 
experimento e dependem dos fatores empregados, podendo um sistema resultar em 
uma ou mais respostas dependendo do objetivo do analista (BARROS NETO et al., 
2007). 
O planejamento dos experimentos dependerá do objetivo que se deseja 
atingir, portanto cada objetivo deve ser analisado de maneira particular. Na maioria 
das vezes não é aconselhável que se utilize experimentos com estudos univariados, 
pois os fatores podem exercer efeitos combinados às respostas e no caso dos 
experimentos univariados esta interação não seria observada e a obtenção de um 
método otimizado seria difícil (LEWIS et al., 1999, BARROS NETO et al., 2007). 
Existem algumas ferramentas de planejamento multivariado que podem 
ajudar à aplicação dos experimentos como, por exemplo, os fatoriais. Nesse tipo de 
29 
 
planejamento, primeiramente especifica-se os níveis ou valores de cada fator que 
será estudado, estes níveis devem ser pelo menos dois. Se um fatorial completo for 
escolhido, devem ser realizados experimentos com todas as combinações dos níveis 
dos fatores determinados. (BARROS NETO et al., 2007). 
Uma grande vantagem da aplicação do planejamento fatorial é a possibilidade 
de diminuição do número de experimentos necessários para o processo de 
otimização de um método ou produto, escolhendo eficientemente experimentos que 
fornecerão informações coerentes e confiáveis. Cada parâmetro experimental pode 
ser analisado, conduzindo-se uma série de experimentos com diversos fatores que 
são variados simultaneamente (ZECEVIC et al., 2008). 
Quando apenas uma resposta é considerada a análise do modelo pode indicar 
a área do delineamento em que se obtém a resposta desejada, no entanto, quando se 
trabalha com várias respostas é necessária uma ferramenta que possibilite o 
estabelecimento de uma correlação entre essas. Associadas ao planejamento 
estatístico, as funções de desejabilidade, podem levar em consideração diferentes 
tipos de respostas e estabelecer uma correlação entre essas, podendo auxiliar na 
otimização das mesmas. É praticamente impossível obter-se o ponto ótimo para cada 
resposta. A condição experimental que melhora uma resposta pode causar efeitos 
negativos em outra, portanto a palavra otimização deve significar um ponto em que 
todas as respostas apresentem valores aceitáveis ou que tenderão ao ótimo (LEWIS 
et al., 1999). 
Tomando-se como exemplo um sistema cromatográfico constata-se que esse 
pode ser influenciado por diversos fatores que resultarão em um sistema de alta 
resolução. Estes fatores podem ser: a natureza da fase estacionária, a composição da 
fase móvel (uso de tampão, concentração de sal, concentração de solvente orgânico, 
pH), temperatura da coluna e vazão da fase móvel. Tais fatores podem ter efeitos 
combinados entre si na promoção de separações, sendo, portanto, praticamente 
impossível se otimizar um método considerando cada variável/fator separadamente. 
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Neste sentido o planejamento estatístico é uma ferramenta bastante útil para o 
auxílio no desenvolvimento de um método adequado para grupos de analitos, 
principalmente quando se fala de misturas complexas como os alimentos. 
 
4.1. FUNÇÃO DE DESEJABILIDADE (DERRINGER E SUICH) 
Derringer e Suich (1980), descreveram um método para otimização 
simultânea de várias respostas, baseado na construção de uma função de 
desejabilidade para cada resposta individual (função de desejabilidade parcial, di), 
estabelecendo ao final uma função de desejabilidade global (D). Cada resposta tem 
associado um valor de desejabilidade parcial que varia de 0 a 1, de acordo com a 
proximidade da resposta desejada. O valor 0 (zero) caracteriza uma resposta 
inaceitável, enquanto que 1 determina o valor mais aceitável (apud LEWIS et al., 
1999; BARROS NETO et al., 2007; BREITKREITZ, 2007; ZECEVIC et al., 2008). 
Assim como cada resposta pode ser calculada dentro da região experimental 
utilizando-se o modelo e os coeficientes calculados, também a desejabilidade 
correspondente pode ser calculada dentro daquela região por meio de equações 
adequadas a cada caso. Então os valores individuais de desejabilidade são 
combinados criando uma função de desejabilidade global (D), empregando-se a 
média geométrica, e foca-se então em maximizar este valor (LEWIS et al., 1999 e 
BREITKREITZ, 2007). 
 É imprescindível destacar que todo esse procedimento seja realizado 
baseando-se nas equações dos modelos construídos para cada uma das respostas e, 
portanto, é importante que esses tenham sido obtidos por meio de planejamento 
estatisticamente embasado e que tenham ainda sido validados (BREITKREITZ, 
2007). 
Antes de serem definidas as funções de desejabilidade parciais, é necessário 
estabelecer os valores mínimo (yi
min), máximo (yi
max) e um valor alvo (yalvo) para a 
resposta considerada. A função de desejabilidade parcial pode ser linear ou não-
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linear e ainda unilateral ou bilateral, e sua forma matemática determina a maneira de 
se chegar ao valor alvo (JIMIDAR et al., 1996; SAFA e HADJMOHAMMADI, 
2005; DONATO et al., 2006; BREITKREITZ, 2007). 
 
4.1.1. Funções lineares 
 As funções mais simples são aquelas lineares e unilaterais, utilizadas para 
minimizar ou maximizar uma resposta. Essas são chamadas assim, pois a 
desejabilidade se aproxima ou se afasta do alvo descrevendo uma função linear, 
apresentando sempre expoentes de grandeza 1 e são chamadas unilaterais, pois o 
valor alvo irá coincidir com um dos limites determinados. Ao se descrever a 
desejabilidade de funções que requerem maximização, assume-se que qualquer valor 
observado acima do valor alvo estipulado é satisfatório e que são inaceitáveis 
aqueles valores abaixo do limite inferior ao determinado. A Figura 9 demonstra a 











Já para a desejabilidade de funções que requerem minimização, o valor 
mínimo deve coincidir com o valor alvo e valores abaixo do valor alvo estipulado 
serão considerados satisfatórios (Figura 10, equações 2a a 2c). Sendo ainda 
di = 1    se   iyˆ  < y 



















d   se   yi 
min
  ≤  iyˆ  ≤  yalvo (1b) 
di = 0   se    iyˆ  > yi  
min                                            (1c) 
Fonte: BREITKREITZ, p. 28, 2007. 
Figura 9: Função de desejabilidade 
linear unilateral para maximização. 
Fonte: BREITKREITZ, p. 29, 2007. 
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inaceitáveis os valores encontrados acima do valor do limite superior. (LEWIS et al., 









No entanto, há o caso em que a resposta é satisfatória em um dado intervalo-










Podem ser encontradas ainda funções em que o valor de uma determinada 
resposta deve estar próximo a um determinado valor alvo e qualquer desvio em 
relação a este valor leva à perda de qualidade. No caso descrito, tanto valores 
superiores como inferiores ao alvo são indesejáveis, sendo pouco aceitáveis ou 
mesmo inaceitáveis. O alvo está, entretanto, entre dois valores limites, não 
necessariamente simétricos entre si (Figura 12, equações 4a a 4d) (LEWIS et al., 
1999 e BREITKREITZ, 2007). 
  
di = 0    se    iyˆ  < yi  



















d  se   yi  
max
  ≤  iyˆ   ≤  y alvo  (2b) 
di = 1    se    iyˆ  > y 
alvo                                          (2c) 
Fonte: BREITKREITZ, p. 29, 2007. 
Figura 10: Função de desejabilidade 
linear unilateral para minimização. 
Fonte: BREITKREITZ, p. 29, 2007. 
Figura 11: Função de desejabilidade 
linear bilateral para um intervalo-alvo. 
Fonte: BREITKREITZ, p.30, 2007. 
d = 0      se     yi < yi
min                  (3a) 
d =1       se     yi
min ≤ yi ≤ yi
max      (3b) 
d = 0      se     yi > yi
max                  (3c) 













4.1.2. Funções não-lineares 
As funções lineares descritas anteriormente podem ainda ser refinadas, 
resultando em funções não lineares. Podem ser, por exemplo, unilaterais (Figura 13) 
e serem dados pesos menores aos valores próximos aos limites (Figura 13, A e C) ou 
maiores próximos ao alvo (Figura 13, B e D). Os formatos das funções de 
desejabilidade dos gráficos demonstrados na figura 13 podem ser encontrados 
alterando-se os exponentes das funções descritas anteriormente e resultam nas 











Figura 13: Funções de desejabilidade unilaterais não 
lineares, A e B) maximização; C e D) minimização. 
Fonte: BREITKREITZ, p.31, 2007. 
Figura 12: Função de 
desejabilidade linear bilateral para 
um valor alvo entre dois pontos. 
Fonte: BREITKREITZ, p.30, 2007. 
 
di = 0     se    iyˆ  < yi  



















d   se    yi  
min



















d  se   yalvo  ≤  iyˆ   ≤  y
max
      (4c) 
di = 0     se    iyˆ  > y 
max                                         (4d) 
Fonte: BREITKREITZ, p.29, 2007. 
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Também as funções bilaterais lineares podem ser transformadas em não-
lineares da mesma maneira, resultando nas equações de 5a a 5c combinando as 
funções de maximização e minimização. Um dos lados do intervalo pode ainda ser 









Para obter menores valores próximo aos dois limites os exponentes devem ser 
maiores que 1 (Figura 14 A); para obter uma faixa maior de valores aceitáveis ao 
redor do alvo, o exponente deve ser entre 0 e 1 (Figura 14 B) e ainda é possível 













di = 0         se   iyˆ  ≤ yi  
min       ou    iyˆ  ≤ yi  








































=      se     yalvo  ≤  iyˆ   ≤  y
max
             (5c) 
Fonte: LEWIS et al., 1999. 
Figura 14: Funções de desejabilidade bilaterais não lineares. A, B, 
C e D explicados no texto anteriormente. 












4.1.3. Função de desejabilidade Global 
 A função de desejabilidade global (D) de Derringer e Suich é definida como a 
média geométrica em função das desejabilidades individuais e expressa da seguinte 
maneira: 
                            
Onde: p1, p2,...pn = peso das respostas (o valor de pi pode variar de 0,1 a 1) 
           n = número de respostas 
           di = valor de cada função de desejabilidade individual 
 A escala da função de desejabilidade é adimensional, o que nos permite 
comparar respostas medidas em diferentes escalas. É possível ainda determinar o 
grau de importância das respostas combinadas. 
Quando o valor de D é diferente de zero, pode-se concluir que todas as 
respostas individuais estão simultaneamente dentro da faixa desejável. Quando o 
valor de D for próximo de 1, pode-se dizer que a combinação das diferentes 
respostas se apresentam em seu ótimo, pois o valor encontra-se próximo ao alvo 
estabelecido (JIMIDAR et al., 1996; LEWIS et al., 1999; DONATO et al., 2006; 
ZECEVIC et al., 2008. 
Uma vantagem do método desenvolvido por Derringer e Suich em relação a 
outras técnicas multi-critério é o fato de que quando o valor de uma desejabilidade 
individual é inaceitável também o produto final (desejabilidade global, D) será 
inaceitável, o que impede que um valor bom mascare outro ruim, não importando 
quão satisfatórios forem os valores das outras respostas (SAFA e 









A validação assegura que o método funcione adequadamente nas condições 
para as quais foi validado, sendo confiável nas faixas de concentração em que os 
analitos Se encontram nas amostras. Não há um sistema único de validação que 
atenda a todos os órgãos de controle de qualidade em laboratórios sejam eles 
nacionais ou internacionais, no entanto há um consenso entre estes órgãos de que a 
validação é necessária. Todo sistema apresenta limitações, o importante é 
determinar-las durante a validação e assegurar que o sistema funcione como 
esperado (THOMPSON et al., 2002; LANÇAS, 2004). 
Alguns parâmetros usualmente fazem parte da maioria dos processos de 
validação: exatidão, precisão, fidelidade, linearidade, limite de detecção e limite de 
quantificação, sensibilidade, especificidade, recuperação, robustez, estabilidade e 
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RESUMO 
 Um novo método rápido, eficiente e econômico para a determinação de cinco 
edulcorantes (acessulfame-k, aspartame, ciclamato, neotame e sacarina) pela técnica 
de cromatografia líquida de ultra performance foi desenvolvido. O delineamento 
composto central e a otimização simultânea de respostas pela função de 
desejabilidade de Derringer e Suich foram utilizados para a otimização do método, 
sendo esse conduzido em matriz alimentícia adicionada de padrões. Os 
procedimentos multivariados foram eficientes para a obtenção da condição ótima de 
separação. Foi utilizada uma coluna de fase reversa C18 e o método otimizado 
empregou fase móvel composta de acetonitrila e tampão fosfato de sódio 5 mM/ 
ácido orto-fosfórico (pH 3,0) com eluição por gradiente e vazão de 0,4 mL/min, com 
temperatura da coluna de 56oC. Os cinco compostos responderam linearmente em 
diferentes faixas de concentração aplicáveis às concentrações presentes nas 
amostras, também a repetibilidade, a linearidade, os limites e a recuperação para as 
diferentes matrizes foram avaliados. As taxas de recuperação para os edulcorantes 
avaliados variaram entre 70 e 115% para as diferentes matrizes analisadas. O 
método foi aplicado a refrigerantes, néctares e sucos, chás prontos para consumo, 
pós para preparo de refresco, pudins e cappuccinos, achocolatados, geléias, molho 
tipo “barbecue” e catchup. No entanto, algumas limitações foram encontradas para a 
quantificação do neotame e ainda para alimentos contendo cacau em sua formulação 
quanto à identificação do ciclamato de sódio. 




A new, fast, efficient and economic method for the determination of five 
sweeteners (acesulfame-K, saccharin, cyclamate, aspartame and neotame) by ultra 
performance liquid chromatography (UPLC) has been developed. A central 
composite design was used and simultaneous optimization of the answers was 
carried using the Derringer's desirability function for the method optimization. The 
optimization was conducted using an added standard food matrix. The multivariate 
statistical techniques were efficient for the achievement of the best separation. A 
C18 reversed phase column was used and the optimized method resulted in a binary 
eluent consisting of acetonitrile and sodium phosphate 5mM/ orto-phosphoric acid 
buffer (pH 3.0) in gradient elution, 0.4 mL/min flow rate and 56oC column 
temperature. The five compounds behaved linearly in different concentration ranges 
applicable to the concentrations in the samples and the precision intra and inter-day, 
as well as the limits varied for those sweeteners. The recoveries for the evaluated 
sweeteners varied for the distinct sample matrices from 70 to 115%. The method 
was applied to the sweeteners determination in soft drinks, fruit juice beverages, 
ready to drink teas, powder juice, pudding and cappuccino, chocolate powder, 
jellies, barbecue sauce and ketchup. However, limitations were found on the 
quantification of neotame and on the products containing cocoa, in which it is not 
possible to identify the sodium cyclamate. 
Key words: sweeteners, UPLC, Derringer and Suich, validation, diet and light 
 
INTRODUÇÃO 
O uso de alimentos sem açúcar e com baixas calorias triplicou nas duas 
últimas décadas do século XX (NABORS, 2001). Além da questão estética, pode-se 
destacar alguns quadros clínicos, como o diabetes mellitus e a obesidade, que 
exigem restrição definitiva ou prolongada de açúcares. Razão pela qual se torna 
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crescente a demanda pelos produtos diet e light, que vem aumentando seu espaço 
no mercado e sua aceitação entre consumidores (TORLONI et al., 2007).  
Para a autorização do uso de edulcorantes é necessária sua avaliação 
toxicológica, que resulta correntemente na determinação de níveis seguros ao 
consumo, visto que algumas destas substâncias podem ter efeito tóxico em níveis 
muito elevados, mesmo que não haja ainda um consenso sobre tais efeitos. Portanto, 
torna-se necessário o desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação 
das quantidades de edulcorantes em alimentos e bebidas.  
Muitos edulcorantes são utilizados em combinação, o que torna um desafio 
desenvolver um método experimental capaz de analisá-los simultaneamente. 
Vários métodos vêm sendo empregados para a determinação de edulcorantes 
artificiais. Dentre eles se destacam os métodos cromatográficos (NAKAIE et al., 
1999; CHEN et al., 1997; CHEN e WANG, 2001; ZHU et al., 2005; CASALS et al., 
1996; AQUINO et al., 2004; DEMIRALAY et al., 2006; DOSSI et al., 2006; 
HUANG et al., 2006; WASIK et al., 2007; LOOS et al., 2009; YANG e CHEN; 
2009; WALKER et al., 1997; HORIE et al., 2007) e espectrofotométricos 
(FATIBELLO-FILHO et al., 1998; CANTARELLI et al., 2008; CANTARELLI et 
al., 2009; NI et al. 2009). A maioria dos métodos propostos permite a determinação 
de até quatro edulcorantes simultaneamente. Dentre os que permitem a determinação 
de até oito ou nove compostos estão os métodos de separação acoplados a detectores 
mais sofisticados, como o detector de massas (WASIK et al.; 2007; YANG e 
CHEN, 2009). Esses, entretanto, apresentam maior custo e exigem maior 
especialização dos analistas, restringindo sua aplicação em análises de rotina. 
Técnicas mais avançadas de separação e determinação de diferentes 
compostos vêm sendo desenvolvidas com o intuito de tornar mais rápidas e 
eficientes as análises. A cromatografia líquida de ultra performance (UPLC), que 
baseia-se nos mesmos princípios da cromatografia líquida de alta eficiência, é um 
dos avanços mais recente em técnicas de separação. A UPLC possibilita o uso de 
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partículas menores e mais simétricas de fase estacionária, e consequentemente de 
colunas mais curtas e com menor diâmetro, sem diminuir o número de pratos 
teóricos em relação à HPLC. O uso das partículas menores que 2µm associado a 
altas velocidades lineares de fase móvel podem aumentar a resolução, a 
detectabilidade e a velocidade das análises (MALDANER e JARDIM, 2009). A 
melhora da detectabilidade permite ainda a utilização de detectores de menor custo 
de aquisição e de mais fácil operação devido à diminuição dos limites de detecção e 
quantificação para muitos analitos em relação a outras técnicas. Por ser um avanço 
recente, existem ainda poucos métodos desenvolvidos e validados e dentre esses 
nenhum para a determinação simultânea de edulcorantes com detecção por arranjo 
de diodos. O que torna a UPLC potencialmente um objeto de pesquisa. 
Os métodos de planejamento experimental multivariado vêm ganhando 
espaço como uma ferramenta eficiente para a otimização de métodos 
cromatográficos. Um sistema cromatográfico pode ser influenciado por vários 
fatores que resultarão em um sistema de alta resolução ou não. Tais fatores podem 
ter, ainda, efeitos de interação que afetam diretamente a separação dos analitos, 
sendo, portanto, praticamente impossível aperfeiçoar-se um método considerando 
cada variável ou fator isoladamente. O planejamento experimental multivariado 
possibilita diminuir o número de experimentos necessários para o processo de 
otimização de um método, e neste sentido, pode ser considerada uma ferramenta 
bastante útil para a otimização de um método cromatográfico adequado para grupos 
de analitos, principalmente quando se fala de misturas complexas como os 
alimentos. 
A função de desejabilidade de Derringer e Suich (1980), por sua vez permite 
analisar várias respostas simultaneamente, auxiliando na escolha de uma condição 
mais adequada à obtenção dos valores desejados para as respostas analisadas (apud 
BREITKREITZ, 2008; ZECEVIC et al., 2008 e LEWIS et al., 1999). 
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O presente trabalho objetivou utilizar o planejamento composto central e a 
função de desejabilidade de Derringer e Suich para otimizar a separação de cinco 
edulcorantes em alimentos e bebidas por cromatografia líquida de ultra performance 
e detector por arranjo de diodos.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
REAGENTES E AMOSTRAS 
Foram utilizados acetonitrila grau cromatográfico (J. T. Baker), fosfato de 
Sódio monobásico monoidratado (J. T. Baker e Merck), hidróxido de sódio (Carlos 
Herba) e ácido orto-fosfórico (Merck) todos grau analítico. A água foi purificada 
utilizando-se sistema Milli-Q (Millipore). Padrões de acessulfame-k (Fluka), 
aspartame e sacarina sódica hidratada (Sigma), ciclamato de sódio (Aldrich) foram 
obtidos da Sigma-Aldrich e o padrão de neotame foi doado pela empresa Sweetmix.  
A solução tampão de fosfato de sódio 5 mM que constitui a fase móvel foi 
filtrada em membrana PVDF de 0,22 µm de poro (Millipore), enquanto que a 
acetonitrila foi filtrada em membrana universal GMP de poro 0,22 µm (Pall 
Corporation). 
Foram adquiridas amostras isentas de edulcorantes em supermercados na 
cidade de Campinas. 
 
PREPARO DAS SOLUÇÕES PADRÃO E AMOSTRAS 
As soluções padrão estoque foram pesadas em balança analítica (Sartorios 
BP221S) diretamente em balões volumétricos, diluídas com água ultra pura e 
deixadas em ultrassom até a total dissolução. 
A partir das soluções estoque foi preparado um mix de padrões com a 
seguinte concentração: 20,50 µg/mL de acessulfame-K, 1,55 µg/mL de sacarina 
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sódica, 326,27 µg/mL de ciclamato de sódio, 3,24 µg/mL de aspartame e 10,41 
µg/mL de neotame, para o primeiro planejamento composto central. 
Para o segundo planejamento, foi selecionado um chá pronto para consumo já 
contendo sacarina e ciclamato. Esse foi diluído dez vezes e foram adicionadas 
alíquotas das soluções estoque dos padrões de acessulfame-K, aspartame e neotame. 
A partir dessa preparação foi obtida uma amostra contendo um mix de padrões nas 
seguintes concentrações: 20,5 µg/mL de acessulfame-K, 6 µg/mL de sacarina 
sódica, 50 µg/mL de ciclamato de sódio, 3,24 µg/mL de aspartame e 10,41 µg/mL 
de neotame. 
As soluções utilizadas para os dois planejamentos foram então filtradas em 
membrana PVDF de 0,22 µm de poro (Millipore).  
Para a validação, as soluções que compõem os pontos da curva de calibração, 
bem como as utilizadas para medir os outros parâmetros foram preparadas na matriz 
para que fossem considerados interferentes decorrentes dessa. Devido ao fato de 
terem sido analisados diversos tipos de amostra, foi escolhida a matriz geléia, a mais 
complexa dentre as analisadas, para a construção da curva de calibração. Os padrões 
foram adicionados à matriz isenta de edulcorantes. As soluções utilizadas nesta 
etapa foram filtradas em membrana PVDF de 0,22µm de poro (Millipore) e também 
em membrana VS de Éster de celulose (VSWP) de 0,025µm de poro (Millipore), 
assim como as amostras utilizadas para a recuperação. 
Para a recuperação, as amostras isentas de edulcorantes foram adicionadas de 
padrões nas concentrações descritas na Tabela 14 e preparadas da seguinte maneira: 
 Os chás, refrigerantes, néctares e sucos foram diluídos dez vezes com auxílio de 
pipeta automática e filtrados em seguida. Os refrigerantes foram colocados em 
banho de ultrassom por aproximadamente 5 minutos, para remoção total do gás 
antes da etapa de diluição. Os néctares e sucos foram centrifugados por 5 minutos 
a 2415 g antes da etapa de filtração. 
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 Os pós foram pesados em balões volumétricos, o volume foi completado com 
água ultra pura, foram então colocados em banho de ultrassom por 15 minutos e 
finalmente filtrados. Os achocolatados, cappuccinos e pudins foram centrifugados 
por 5 minutos a 2415 g antes da etapa de filtração. Os refrescos, achocolatados e 
pudins foram pesados de maneira a se obter uma diluição de dez vezes 
(massa/volume) a partir do modo de preparo indicado pelo fabricante e os 
cappuccinos foram diluídos cinqüenta vezes a partir do modo de preparo. 
 Os molhos e a geléia foram pesados em balão volumétrico, o volume foi 
completado com água ultra pura, foram então centrifugados por 5 minutos a 2415 




A separação dos edulcorantes foi realizada utilizando-se o sistema de 
cromatografia líquida de ultra performance (UPLC) Acquity Waters, modelo UPA, 
série J08UPA 905M, equipado com bomba binária modelo UPB, série: K08UPB 
444M. Para a separação foi utilizada uma coluna Hypersil Gold (Thermo) de fase 
reversa C18 com 50 x 2,1 mm e 1,9 µm de tamanho de partícula. A vazão, a 
temperatura, a composição da fase móvel e o pH da solução tampão foram 
otimizados. 
 
DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO  
A partir de metodologias descritas na literatura para determinação de 
edulcorantes por cromatografia líquida de alta eficiência (LAWRENCE e 
CHARBONNEAU, 1988; DOSSI et al., 2006; WASIK et al., 2007; YANG E 
CHEN, 2009) e testes preliminares foram determinadas as condições para a 
realização de um planejamento composto central 24 com pontos centrais e axiais. 
Foram estudados os efeitos dos parâmetros: pH da fase móvel, temperatura da 
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coluna, vazão de fase móvel e porcentagem do aditivo acetonitrila na fase móvel na 
etapa inicial de separação (primeiros três minutos), nos níveis indicados na Tabela 1. 
 
TABELA 1: níveis experimentais para o planejamento 
composto central 24.  
Variáveis 
Níveis codificados e decodificados 
-2 -1 0 1 2 
pH 3 4 5 6 7 
Vazão (mL/min) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Acetonitrila (%) 0 1 2 3 4 
Temperatura (°C) 25 30 35 40 45 
 
Todos os experimentos foram realizados em ordem aleatória para a estimativa 
do erro experimental, sendo realizadas seis replicatas verdadeiras no ponto central. 
As soluções padrão utilizadas na realização do experimento foram preparadas em 
água. 
 A separação cromatográfica dos cinco compostos se deu por meio de uma 
eluição por gradiente que se iniciava com a porcentagem de acetonitrila indicada na 
tabela 1 e era mantida por 3 minutos, alterando-se bruscamente para 14% de 
acetonitrila, mantida por dois minutos, e finalmente alterando-se para 30% de 
acetonitrila, prosseguindo a corrida por mais 2 minutos. Ao final a condição inicial 
era restabelecida e mantida por 0,5 minutos, para que houvesse o equilíbrio para a 
próxima corrida. Antes de cada experimento a coluna foi condicionada por 15 
minutos e em cada condição foram feitas três injeções.  
O volume de injeção foi de 2 µL (looping de 10 µL) e o modo de 
preenchimento do looping foi “parcial loop needle overfill”. A limpeza da agulha foi 




A solução tampão utilizada foi preparada na concentração de 5 mM de fosfato 
de sódio monobásico (NaH2PO4) e seu pH foi ajustado em pHmetro (Bel Egineering 
W38) utilizando-se soluções de hidróxido de sódio e ácido orto-fosfórico 10% (v:v) 
para o pH desejado. 
O sistema foi acoplado ao detector de arranjo de diodos Acquity (Waters) 
modelo UPD e série: G08UPD 124M, com capacidade para leitura em 
comprimentos de onda de 190 a 500 nm, resolução de 1,2 nm e faixa de amostragem 
de 20 pontos por segundo. Os comprimentos de onda monitorados foram 192 nm 
(para o ciclamato de sódio, o aspartame e o neotame), 201 nm (para a sacarina 
sódica) e 227 nm (para o acessulfame-K). Constante de tempo de filtro: normal, 
tempo de exposição: automático. A aquisição de dados foi conduzida pelo software 
Empower pro (Waters). 
 
Deslocamento 
A partir dos efeitos observados no primeiro planejamento fatorial foi 
realizado um segundo planejamento experimental 22 com três replicatas verdadeiras 
no ponto central, resultando em 11 experimentos executados em ordem aleatória. A 
coluna foi condicionada entre cada experimento como no primeiro planejamento. 
Em cada condição foram feitas duas injeções de amostra de chá pronto para 
consumo adicionado de padrão, dessa forma foi possível observar os efeitos da 
matriz. Foram estudados, como indicado na Tabela 2, os parâmetros: pH da fase 






TABELA 2: níveis experimentais para o planejamento 
composto central 22.  
Variáveis 
Níveis codificados e decodificados 
-1,41 -1 0 1 1,41 
pH 3 3,7 5,5 7,3 8 
Temperatura (°C) 30 34,4 45 55,6 60 
 
A separação foi realizada com fase móvel binária, sob vazão de 0,4 mL/min, 
constituída de tampão fosfato de sódio monobásico 5 mM/ácido orto-fosfórico ou 
hidróxido de sódio e solvente (A) e acetonitrila (B). O gradiente foi conduzido da 
seguinte forma: 100% de A por 5minutos, 14% de B por 2 minutos, 25% de B por 3 
minutos. A condição inicial foi então restabelecida e o recondicionamento da coluna 
foi feito por 1 minuto entre cada corrida. Antes de cada experimento a coluna foi 
condicionada por 15 minutos. O modo de injeção, preparo da fase móvel e 
parâmetros de detecção seguiram-se da mesma forma que para o primeiro 
planejamento realizado. 
 
Tratamento de dados para a otimização simultânea das respostas 
 A partir dos resultados obtidos foi calculada a média aritmética. As 
integrações dos picos dos padrões foram efetuadas apenas para o comprimento de 
onda 201 nm para o primeiro planejamento, comprimento em que os cinco picos 
podem ser visualizados. Já para o segundo planejamento os picos foram integrados 
nos três comprimentos de onda (192 nm, 201 nm e 227 nm), pois para cada 
composto havia um ótimo de absorção e diferentes interferentes. Utilizando-se os 
resultados obtidos nos planejamento experimentais e empregando-se o programa 




Para o primeiro planejamento foram analisadas sete respostas: resolução entre 
os pares de compostos que coeluiam em pelo menos uma das condições estudadas 
(acessulfame e sacarina, sacarina e ciclamato) e a largura das bases dos picos dos 
cinco analitos (acessulfame, sacarina, ciclamato, aspartame, neotame). 









Onde, Rs representa o valor da resolução, t1 e t2 representam o tempo de 
retenção de cada composto do par analisado e w1 e w2 representam a largura da base 
de cada composto (COLLINS, 2006). 
Os modelos foram avaliados por meio da Análise de Variância (ANOVA) ao 
nível de confiança de 95% e as condições ótimas para separação dos cinco picos e a 
obtenção da mínima largura das bases dos picos foram otimizadas por meio da 
função de desejabilidade de Derringer-Suich (BREITKREITZ et al., 2009; BALLUS 
et al., 2010). 
 A função de desejabilidade foi definida para minimizar a base dos picos dos 
cinco analitos e maximizar as resoluções entre os dois pares de picos. Para a 
minimização das bases dos picos foi utilizada a seguinte fórmula: 



















d          se     i 
max
  ≤  bi  ≤ bdes.                       (1) 
di = 0   se    bi > bi  
max                                                                  (2) 
Onde: di = desejabilidade i entre 0 e 1 
       bi = valor previsto pelo modelo estatístico para as i base do pico 
       b des = valores desejados para a base do pico 
       bi  
max  = valor máximo para a base do pico 
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Para a maximização das resoluções foi utilizada a seguinte fórmula: 
di = 0    se    Ri < Ri  



















d        se        Ri  
min
  ≤  Ri  ≤  Rdes.                   (4) 
di = 1    se    Ri > R des.                                                                 (5) 
Onde: di = desejabilidade i entre 0 e 1 
Ri = valor previsto pelo modelo estatístico para as i resoluções 
Rdes = valores desejados para a resolução 
Ri 
min  = valor mínimo para a resolução 
Determinou-se a minimização da largura da base dos picos. Os valores 
desejados para as bases dos picos (bdes) foram analisados individualmente e fixados 
como o menor valor possível obtido, podendo esse ser determinado fora da região 
experimental explicada no modelo estatístico usado. 
 Determinou-se a maximização das resoluções entre os dois pares de picos. O 
valor desejado para a resolução (Rdes) foi analisado individualmente e fixado como o 
maior valor possível obtido para as resoluções dos dois pares de picos, podendo 
essas serem determinadas fora da região experimental observada no modelo 
estatístico usado.  
Mesmo conhecendo-se o fato de que o modelo funcionaria bem apenas para a 
região experimental, não podendo prever adequadamente condições fora desta 
região, foi assumido o risco para constatar se haveria um melhor resultado, que seria 
analisado na prática.  
Para o segundo planejamento foram analisadas treze respostas, baseadas na 
resolução entre os pares de compostos que coeluiam em pelo menos uma das 
condições experimentais: resolução entre sacarina e ciclamato medida no 
comprimento de onda de 192 nm e de 201 nm, resolução entre interferente 1 (I1) e 
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sacarina, entre interferente 2 (I2) e sacarina, entre interferente 3 (I3) e sacarina, entre 
interferente 4 (I4) e sacarina, entre sacarina e interferente 4 (I4), entre interferente 5 
(I5) e sacarina, entre sacarina e interferente 5 (I5), entre acessulfame-K e 
interferente 4, entre acessulfame-K e interferente 5, entre acessulfame e interferente 
1  e entre interferente 1 e acessulfame. Seu objetivo foi obter a separação completa 
entre os edulcorantes e seus interferentes. 
A resolução foi calculada como descrito anteriormente. 
Os modelos foram avaliados por meio da Análise de Variância (ANOVA) ao 
nível de confiança de 95% e as condições ótimas para separação dos cinco picos 
foram determinadas pela utilização da função de desejabilidade Derringer-Suich. 
A função de desejabilidade foi definida para maximizar a resolução entre os 
picos dos analitos e seus interferentes. 
 
VALIDAÇÃO 
Os parâmetros utilizados para a validação foram: linearidade, limites de 
detecção e quantificação, repetibilidade, reprodutibilidade e recuperação. 
A curva de calibração foi construída na matriz geléia, estabelecendo-se a 
correlação entre as áreas dos analitos e suas concentrações. Para o acessulfame-K 
foram preparados doze níveis de concentração de 0,06 a 5,48 µg/mL, para a sacarina 
foram preparados nove níveis de concentração de 0,11 a 5,83 µg/mL, para o 
ciclamato foram preparados nove níveis de concentração de 1,95 a 32,16 µg/mL, 
para o aspartame foram preparados também nove níveis de concentração de 0,05 a 
9,92 µg/mL e para o neotame foram preparados sete níveis de concentração de 0,3 a 
2,12 µg/mL. A análise foi feita em triplicata verdadeira, isto é, triplicata de 
preparação de cada solução e não apenas de injeção.  
Simultaneamente foram determinados os limites de detecção e quantificação 
dos cinco edulcorantes. O limite de detecção foi determinado como 3 vezes a 
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amplitude do ruído e o limite de quantificação foi determinado como 2 vezes a 
amplitude no limite de detecção. 
 A Repetibilidade foi medida no mesmo dia e entre dias. As amostras foram 
analisadas por dez vezes consecutivas com a adição de padrão em um nível de 
concentração (1,79 µg/mL de acessulfame-K, 2,02 µg/mL de sacarina, 10,07 µg/mL 
de ciclamato, 4,30 µg/mL de aspartame e 1,20 µg/mL de neotame). Uma semana 
depois foram repetidas três injeções e três dias depois foram repetidas novamente 
três injeções. 
 A recuperação foi feita com a adição de dois níveis de concentração de 
solução padrão às diferentes amostras analisadas no início de seu preparo. As 
concentrações para cada nível de cada edulcorante encontram-se no Tabela 14. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
           Primeiro Planejamento  
 A Tabela 3 contém os resultados para as sete respostas analisadas em cada 
um dos experimentos realizados, bem como os valores experimentais codificados do 




TABELA 3: Resultados obtidos no planejamento 1. 
Variáveis e Níveisa   Resolução (Rs)  Largura da base dos picos 
pH  Vazão ACN  T   Ace-Sac Cic-Sac  Ace Sac Cic Asp Neo 
- 1 - 1 - 1 - 1  6,68 0,22  11,20 11,15 47,12 7,00 9,25 
+ 1 - 1 - 1 - 1  6,56 0,24  11,20 11,53 45,30 8,23 10,28 
- 1 + 1 - 1 - 1  6,19 0,29  8,50 7,47 34,83 5,07 6,18 
+ 1 + 1 - 1 - 1  6,56 0,34  7,32 7,63 32,37 5,63 7,72 
- 1 - 1 + 1 - 1  3,60 0,38  11,75 10,20 37,63 8,52 10,82 
+ 1 - 1 + 1 - 1  3,54 0,43  11,83 10,48 32,75 7,85 10,82 
- 1 + 1 + 1 - 1  3,27 0,45  8,08 7,77 25,38 4,60 6,70 
+ 1 + 1 + 1 - 1  3,48 0,45  6,95 7,77 27,00 4,88 7,20 
- 1 - 1 - 1 + 1  4,98 0,69  10,78 13,75 45,70 6,75 9,70 
+ 1 - 1 - 1 + 1  4,38 0,65  13,30 15,02 47,27 7,62 10,13 
- 1 + 1 - 1 + 1  4,44 0,77  7,88 9,82 30,68 4,63 7,27 
+ 1 + 1 - 1 + 1  4,36 0,79  7,58 10,58 29,33 4,70 6,93 
- 1 - 1 + 1 + 1  2,95 0,84  10,63 11,03 31,50 6,48 10,23 
+ 1 - 1 + 1 + 1  2,60 0,82  12,27 11,80 32,22 6,45 10,48 
- 1 + 1 + 1 + 1  2,44 0,79  7,70 9,42 22,12 4,77 7,33 
+ 1 + 1 + 1 + 1  2,47 0,81  7,50 9,28 22,43 4,83 7,30 
0 0 0 0  3,46 0,58  10,10 11,85 29,88 6,10 8,32 
0 0 0 0  3,52 0,55  10,13 11,53 33,03 6,33 8,55 
0 0 0 0  3,64 0,54  9,53 11,55 33,48 6,47 8,35 
0 0 0 0  3,54 0,54  9,97 11,77 33,45 6,32 9,12 
0 0 0 0  3,76 0,49  9,45 11,08 36,53 5,93 8,10 
0 0 0 0  3,64 0,59  9,93 10,95 30,25 6,38 8,28 
-2 0 0 0  3,89 0,51  10,15 11,58 34,62 5,62 7,97 
2 0 0 0  3,83 0,69  9,03 12,00 31,02 6,58 8,75 
0 -2 0 0  4,03 0,52  14,65 17,07 50,22 9,18 12,52 
0 2 0 0  3,39 0,57  6,75 9,07 23,82 4,37 6,63 
0 0 -2 0  7,38 0,33  11,05 11,08 48,60 5,95 7,82 
0 0 2 0  2,24 0,68  10,17 8,70 23,47 5,78 7,92 
0 0 0 -2  6,23 0,10  8,95 5,25 32,97 6,90 9,65 
0 0 0 2  3,07 0,92  10,18 9,60 32,12 5,12 8,25 
a: Níveis experimentais codificados. 




 Na Tabela 4 estão apresentados os resultados da análise de variância 
(ANOVA) bem como a significância da regressão e do ajuste dos modelos utilizados 
empregando as resoluções e as bases dos picos como resposta. Foram apresentados 
os modelos com melhor ajuste dentre os modelos estudados (quadrático, linear e 
2FI). 
 
TABELA 4: Coeficientes dos modelos e seus erros padrão para as respostas 
analisadas no planejamento 1. 
Respostas Modelo 
Regressão  Falta de ajuste 
MQR/MQr F14,15,95%  MQfa/MQep F10,5,95% 




Res Sac-Cic Linear 137,34   1,78  
Larg base Cic Linear 71,03   0,98  
Larg base Sac Quadrático 69,2   1,30  
Larg base Ace 2FI 30,98   4,79a  




Larg base Neo Quadrático 28,25   1,39  
MQR: média dos quadrados da regressão; MQr: média dos quadrados do resíduo; 
MQfa: média dos quadrados da falta de ajuste; MQep: média dos quadrados do erro 
puro;         Res: resolução, Larg base: largura da base dos picos, Ace: acessulfame, 
Sac: sacarina, Cic: ciclamato, Asp: aspartame, Neo: neotame.  (a) Valores para os 
quais houve falta de ajuste. 2FI: modelo composto que agrega apenas alguns 
coeficientes do modelo quadrático. 
 
Das sete respostas analisadas, duas apresentaram falta de ajuste do modelo 
com 95% de confiança, as larguras das bases do acessulfame e do aspartame. 
Quando os modelos utilizados para a otimização dos algoritmos apresentam falta de 
ajuste, a função de desejabilidade de Derringer e Suich pode não estimar 
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corretamente a condição ótima. Todavia, ainda assim pode-se dizer que a falta de 
ajuste foi pequena, pois os valores de F foram bem próximos aos críticos e 
observando-se os gráficos de resíduos x valores preditos, constata-se que estes são 
aleatórios, como observado nas Figuras 1 e 2. Além disso, as regressões foram 
significativas já que seus valores de F calculados (média dos quadrados da 
regressão/ média dos quadrados do resíduo) são pelo menos 10 vezes maior que os 
valores críticos (F14,15, 95%). Por isso, todos os sete modelos foram utilizados para a 















A Tabela 5 contém os coeficientes dos modelos e seus erros padrão para as 
respostas analisadas. Analisando os efeitos das variáveis, observa-se que para o pH 
aqueles mais significativos foram a resolução entre a sacarina e o ciclamato e o 
aumentos da largura das bases da sacarina, do aspartame e do neotame. O pH não 
exerce influência significativa na separação do acessulfame e da sacarina e na largura 
da base do ciclamato. 
FIGURA 1: Gráfico de resíduos para a 















FIGURA 2: Gráfico de resíduos para a 


















A vazão exerce maior influência na diminuição da largura de base do 
ciclamato, que dos demais compostos, provavelmente devido ao menor tempo de 
interação daquele com a fase estacionária quando se aplica uma vazão maior, 
diminuindo significativamente sua dispersão e causando diminuição de sua cauda 
posterior. A vazão influencia ainda negativamente na resolução entre acessulfame e 
sacarina, possivelmente devido também ao baixo tempo de interação em vazões 
maiores. 
Por outro lado o efeito da interação entre o aumento da vazão e o aumento do 
pH resultou na melhora da separação entre acessulfame e sacarina. No entanto essa 
interação não foi significativa na diminuição da largura da base do ciclamato.  
A concentração de aditivo (acetonitrila) na fase móvel influencia na 
diminuição da largura da base do ciclamato quase tanto quanto a vazão. Quando se 
aumenta a concentração de acetonitrila, conseqüentemente a força cromatográfica da 
fase móvel aumenta, causando a menor interação dos analitos com a fase estacionária, 
os quais são arrastados pela fase móvel. Tal característica pode ter provavelmente 
causado a diminuição da largura da base do ciclamato, bem como da sacarina e ainda 
a diminuição da resolução entre acessulfame e sacarina. A melhora da resolução entre 
sacarina e ciclamato pode ter sido provocada pela melhor definição de seus picos 
dada à diminuição da suas bases. 
A temperatura da coluna foi mais significativa para a resolução entre 
acessulfame e sacarina, causando um efeito negativo, isto é, a diminuição da 
resolução. Para a resolução entre a sacarina e o ciclamato o efeito observado foi a 
melhora da resolução. Houve ainda influencia negativamente para a largura da base 
do aspartame, já a largura da base da sacarina sofreu um aumento. O aumento da 
temperatura ocasiona a diminuição da densidade da fase móvel tornando-a mais fluida 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Após a aplicação da função de Derringer e Suich, os algoritmos previram 
quatro condições analíticas que atenderam as desejabilidades. A Tabela 6 mostra os 
critérios estabelecidos para a obtenção das condições otimizadas e a condição ótima 
prevista pelos modelos.  
As quatro condições foram testadas experimentalmente e foi escolhida a 
quarta condição, pois esta apresentava respostas mais próximas às desejáveis para a 
metodologia, como pode ser visto na Tabela 6. A vazão da fase móvel foi 
arredondada para 0,6 mL/min, pois a bomba não apresentaria tanta precisão para a 
variação de 0,01 mL/min e a alteração não prejudicou o perfil cromatográfico. 
Não foi utilizada a desejabilidade das resoluções obtidas para cada uma das 
soluções dadas pelo programa, pois foram sugeridas poucas soluções e optou-se por 
testá-las e observar na prática seu comportamento. Caso muitas soluções fossem 
dadas, a escolha teria sido realizada com base na facilidade de execução do método 
e/ou preservação da coluna, optando-se por um método que oferecesse menos risco à 

































































































































































































































































































































































































































































































































































A condição selecionada consistiu em uma eluição por gradiente, tendo como 
fase móvel a mistura de acetonitrila e solução tampão fosfato de sódio 
monobásico/hidróxido de sódio (pH 7,0) com início em 6% de acetonitrila, 
temperatura de coluna 40oC e vazão de 0,6 mL/min, utilizando-se coluna Hypersil 
Gold Thermo (50 x 2,1 mm x 1,9 µm). O cromatograma obtido a partir de sua 















No entanto, quando esta condição foi aplicada a amostras constatou-se que a 
matriz continha vários interferentes que coeluiam com os analitos de interesse, como 
pode ser observado na Figura 4. A constatação da presença de dois compostos 
representados em um mesmo pico, isto é, a coeluição desses, foi feita observando-se 
o espectro em diferentes pontos do pico.  
Optou-se, então, por realizar um novo planejamento diretamente em amostra 
utilizando-se um número menor de variáveis. 
 
FIGURA 3: Cromatograma originado da aplicação do método selecionado para 
separação de padrões. 



































FIGURA 4: Cromatogramas de refrigerante tipo cola obtido em comprimento de onda de 
227nm (A), chá preto pronto para consumo obtido em comprimento de onda de 201nm (B) e 
néctar de pêssego obtido em comprimento de onda de 192nm (C). 
(ACE) acessulfame, (I4) interferente 4, (I5) interferente 5; (SAC) sacarina, (CIC) ciclamato, 
(ASP) aspartame, (NEO) neotame. 
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Para o segundo planejamento optou-se por manter fixas as variáveis 
porcentagem inicial de acetonitrila e vazão nos níveis 0% e 0,4 mL/min, 
respectivamente, determinados por meio de teste em amostras. Foi feita ainda a 
opção de iniciar a separação com a menor porcentagem estudada para acetonitrila, 
pois apesar de níveis maiores, como os utilizados no ponto central e máximo, 
reduzirem a dispersão dos analitos, a elevada força cromatográfica da fase móvel em 
níveis maiores reduziria o tempo de interação dos mesmos com a fase estacionária, 
dificultando a separação. 
Também as vazões maiores diminuíam o tempo de interação dos analitos com 
a coluna o que reduzia a separação.   
 
Segundo planejamento 
 A Tabela 9 contém os resultados para as treze respostas analisadas para cada 
um dos experimentos realizados, bem como as condições experimentais codificadas 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pode-se observar na Tabela 10 os coeficientes para os modelos, bem como seus 
erros padrão, e ainda um resumo dos resultados para a ANOVA, a significância da 
regressão e o ajuste dos modelos utilizados empregando as resoluções de pares de 
picos como resposta. 
Observa-se nessa tabela que houve falta de ajuste para o modelo de diversas 
respostas. Houve ajuste do modelo apenas para as resoluções entre sacarina e 
interferente 5, entre interferente 5 e sacarina e entre acessulfame-K e interferente 5. 
Para realizar predições das condições ótimas foram primeiro analisados os modelos 
para cada resposta fornecida, aquelas com menor falta de ajuste ou sem falta de 
ajuste foram consideradas na análise. As respostas utilizadas foram as resoluções 
entre sacarina e ciclamato obtidas em cromatogramas em comprimento de onda de 
192nm e 201nm, resoluções entre interferente 1 e sacarina, interferente 3 e sacarina, 
interferente 5 e sacarina, sacarina e interferente 5 e acessulfame e interferente 5. As 
resoluções entre acessulfame e interferente 1 e interferente 1 e acessulfame foram 
também consideradas, pois estas respostas não alteravam a predição quando 
adicionadas ao cálculo.  
Tendo em vista os resultados experimentais para realizar a predição foi permitido 
o uso das variáveis temperatura e pH apenas nos níveis em que não fosse observada 
coeluição entre os pares de picos com falta de ajuste excessiva (interferente 2 e 
Sacarina, interferente 4 e sacarina, sacarina e interferente 4, acessulfame e 
interferente 4). Definiu-se então que, para a temperatura, os níveis utilizados seriam 
entre o ponto central e +1 e, para o pH, os níveis seriam entre o ponto central e o 
axial negativo (-1,41). 
Os algoritmos previram duas condições analíticas que atenderam as 
desejabilidades. A Tabela 11 contém os critérios estabelecidos para a obtenção das 
condições otimizadas e a condição ótima prevista pelos modelos, bem como as 
respostas previstas. As duas condições foram avaliadas experimentalmente e suas 
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Como foram feitas apenas duas previsões, ambas foram testadas 
experimentalmente, pois não seria necessário um tempo longo e a escolha foi feita 
com base nos testes. Caso muitas soluções fossem dadas, a escolha teria sido 
realizada com base na facilidade de execução do método e/ou preservação da 
coluna, optando-se por um método que oferecesse menos risco à coluna e ao sistema 
em longo prazo. Os valores reais obtidos para as duas predições encontram-se na 
Tabela 11. Pode-se observar que a maioria dos valores obtidos foi bastante próxima 
àqueles previstos pelo modelo estatístico, embora alguns modelos apresentassem 
falta de ajuste 
Com base nesses valores e observando-se os cromatogramas optou-se pelo 
segundo método sugerido (destacado na Tabela 11). Para esse método o ciclamato 
de sódio ficou melhor resolvido enquanto que os outros quatro edulcorantes 
apresentaram-se de forma semelhante nos dois métodos. O ciclamato de sódio vem 
sendo um problema recorrente na separação dos edulcorantes neste estudo, pois 
apresenta um sinal analítico bastante baixo e por característica própria, tende a 
formar cauda posterior, como foi observado em todos os testes realizados. De fato, 
os resultados encontrados na literatura utilizam outros métodos de detecção, como o 
detector de massas (WASIK et al., 2007;   YANG E CHEN, 2009), e utilizam ainda 
a co-cromatografia (LAWRENCE e CHARBONNEAU, 1988), entre outros 






































SAC ACE I1 
I3 CIC 
B 
ACE: acessulfame; SAC: sacarina; CIC: ciclamato; ASP: aspartame; NEO: neotame, I1: 
interferente 1; I3: interferente 3  
 
FIGURA 5: Cromatogramas da condição ótima para a separação dos cinco 
edulcorantes em chá preto pronto para consumo, nos comprimentos de onda 192 






Linearidade, Limite de Detecção e Limite de Quantificação 
 Os limites de detecção e quantificação, bem como a faixa de linearidade, 
encontram-se na Tabela 12. 
 









Acessulfame y = 66655x - 6445,1 0,9965 0,008 0,021 
Sacarina y = 225277x - 8707,5 0,9974 0,011 0,022 
Ciclamato y = 2052,3x - 2426,2 0,9988 0,609 1,524 
Aspartame y = 178854x - 5437,6 0,9998 0,015 0,029 
Neotame y = 108373x – 12384 0,9475 0,178 0,446 
  
 Como a membrana de 0,025 µm utilizada para a filtração das amostras ora 
retém o neotame ora deixa que esse passe, esta membrana não deveria ser aplicada à 
metodologia quando se deseja determinar neotame. Quando da utilização da 
membrana, o primeiro “vial” filtrado apresenta recuperação para o neotame de 
aproximadamente 50%, no próximo a recuperação aumenta e no seguinte, aumenta 
ainda mais. O mesmo fenômeno não ocorre com os demais edulcorantes. Devido a 
este fato não foi possível construir uma curva aceitável para o neotame e não seria 
possível sua determinação em amostras. Como o neotame ainda não está presente 
em amostras comerciais, este não será um problema por enquanto para a análise de 
alimentos. No entanto, como o uso de neotame foi aprovado pela legislação 
brasileira em 2008 (BRASIL, 2008) o ideal seria desenvolver uma metodologia de 




Os resultados para a repetibilidade e a reprodutibilidade estão representados 
na Tabela 13. 
 
TABELA 13: Repetibilidade entre dias e no mesmo dia 
 Dia Acessulfame Sacarina Ciclamato Aspartame Neotame 
Mesmo dia 
(CV%) 
1 0,198 0,183 1,815 0,111 0,910 
2 0,094 0,093 1,989 0,073 0,563 
3 0,108 0,053 0,828 0,016 0,532 
Entre dias 
(CV%) 
 0,528 0,706 3,571 0,969 8,116 
 
 A baixa repetibilidade entre dias, observada para o neotame, é provavelmente 
um problema no preparo da solução teste, devido aos problemas com o preparo da 
amostra citados anteriormente. A mesma solução padrão preparada na matriz geléia 
foi filtrada em três diferentes “vials” e aqueles que seriam utilizados para a segunda 
e a terceira medidas foram congelados. Portanto, no caso do neotame, podem ter 
ocorrido problemas na filtragem.  
 
Recuperação 
 As concentrações para cada nível de cada edulcorante adicionado às amostras 
encontram-se no Tabela 14, bem como as porcentagens de recuperação obtidas. 
Devido ao problema observado em relação ao neotame durante o preparo de 
amostras, pode-se dizer que as recuperações observadas não são totalmente 
confiáveis, mesmo tendo apresentado níveis acima de 70% para os produtos 
analisados. 
 Foi observado que quando há cacau nas formulações não é possível 
detectar o ciclamato por este método devido ao aparecimento de um interferente 
em seu mesmo tempo de retenção. Este fato impossibilitou determinar a 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O molho “barbecue” apresentou uma recuperação baixa (de 73,9 a 77,8%) em 
relação aos demais produtos. Para esse produto é necessária diluição de 50 vezes, 
devido a sua viscosidade, para que o produto passe pelo filtro de poro menor (0,025 
µm). Neste caso provavelmente será necessário um melhor desenvolvimento da 
metodologia de preparo de amostra.  
Ainda para o molho de barbecue observa-se que a recuperação para a sacarina 
foi de 115,2% para o nível mais baixo e 108,7% para o mais alto. No mesmo tempo 
de retenção da sacarina foi observada a presença de um interferente com sinal 
analítico baixo, o que pode ter causado a observação dos níveis de recuperação 
acima do normal. Pode ser constatado ainda que com o aumento da concentração de 
sacarina na amostra este interferente passa a ser menos significativo. 
Observou-se que para o cappuccino a recuperação do aspartame foi de apenas 
76,3% na menor concentração, o que pode ser devido à natureza da amostra (difícil 
de filtrar), necessitando portando de uma maior atenção em um desenvolvimento de 
preparo de amostra para obter uma maior eficiência em sua quantificação. 
Como o objetivo do trabalho foi desenvolver uma metodologia para a 
determinação de edulcorantes por UPLC e não o foco direto no preparo de amostras 
optou-se por utilizar a metodologia mais simples possível em seu preparo, no 
entanto foi observado que em alguns casos seriam necessários estudos mais 
profundos quanto ao preparo de amostras. 
 
CONCLUSÃO 
 O delineamento composto central e a função de desejabilidade de Derringer-
Suich foram utilizados para a otimização de um método de determinação de cinco 
edulcorantes por cromatografia líquida de ultra performance com detector de arranjo 
de diodos, resultando em metodologia com boa resolução entre os edulcorantes e 
seus interferentes. O uso da função de desejabilidade permitiu correlacionar várias 
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respostas para a obtenção da metodologia mais adequada, com a realização de 
poucos experimentos. 
 A condição selecionada consistiu em eluição por gradiente, tendo como fase 
móvel a mistura de acetonitrila e solução tampão fosfato de sódio monobásico/ácido 
orto-fosfórico (pH 3,0), vazão de 0,4mL/min e temperatura de coluna 56oC, 
utilizando-se coluna Hypersil Gold Thermo (50 x 2,1 mm x 1,9 µm).  
  Foram avaliadas a linearidade e a precisão, provando que o método 
desenvolvido é conveniente e efetivo para análise de rotina de edulcorantes em 
diferentes matrizes. No estudo de recuperação observou-se que para alimentos 
contendo cacau não é possível analisar o ciclamato de sódio devido à presença de 
um interferente não identificado, que se apresenta em grande quantidade nestes 
produtos. Observou-se ainda que o método de preparo de amostras é ineficiente para 
a análise do neotame. 
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RESUMO 
 A técnica de cromatografia líquida de ultra performance e detector de arranjo 
de diodos foi empregada na determinação de cinco edulcorantes (acessulfame, 
sacarina, ciclamato, aspartame e neotame) em dez tipos de amostras de alimentos e 
bebidas (refrigerantes, néctares e sucos, chás prontos para consumo, pós para 
preparo de refresco, pudim e cappuccino, achocolatado, geléia, molho “barbecue” e 
catchup). Foi utilizada coluna Hypersil Gold Thermo (50 x 2,1mm x 1,9µm). A fase 
móvel consistiu em uma mistura de acetonitrila e tampão fosfato 5 mM/ácido orto-
fosfórico (pH 3,0) em eluição por gradiente. Foram encontradas amostras contendo 
até quatro edulcorantes em combinação. Dentre os mais utilizados estavam o 
acessulfame e o aspartame. Algumas das amostras apresentaram ainda 
concentrações acima das permitidas pela legislação brasileira e, dentro dos 
edulcorantes analisados, nenhuma das amostras apresentou edulcorantes que não 
foram declarados nos rótulos. O método apresentou uma limitação para alimentos 
contendo cacau em sua formulação quanto à identificação do ciclamato de sódio. 




 The ultra performance liquid chromatography technique associated to the 
photo diode array detector was applied in the determination of five artificial 
sweeteners (acesulfame, saccharin, cyclamate, aspartame and neotame) in soft 
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drinks, fruit juice beverages, teas ready to drink, powder juice, pudding, cappuccino 
and chocolate, jellies, barbecue sauce and ketchup. A Hypersil Gold Thermo (50 x 
2.1mm x 1.9µm) column was used. The eluent consisted of acetonitrile and sodium 
phosphate 5 mM/ orto-phosphoric acid (pH 3.0) in gradient elution. Samples 
containing up to four distinct sweeteners in synergism have been found. Acesulfame 
and aspartame were the most widely used sweeteners among the analyzed samples. 
Although, non declared sweeteners have not been found among those studied, their 
quantities in some samples were above the allowed in the Brazilian regulation. 
However, a limitation was found on the products containing cocoa, in which it is not 
possible to identify the sodium cyclamate. 




A crescente preocupação com a saúde e o aumento da incidência dos casos 
de diabetes e da obesidade na população mundial, bem como de outras doenças 
causadas pelo excesso de peso, vem ampliando o mercado para os adoçantes de 
mesa e produtos diet e light. O uso destes produtos triplicou nas últimas décadas do 
século XX (NABORS, 2001; TORLONI et al., 2007).  
O diabetes mellitus e a obesidade exigem a restrição definitiva ou prolongada 
da ingestão de sacarose e outros açúcares, o que determina a prescrição médica de 
edulcorante (TORLONI et al., 2007) e leva inúmeros indivíduos a buscarem 
alternativas para a substituição da sacarose e outros açúcares. Em 2004, a World 
Health Organisation (WHO) estimava que existissem 1,3 bilhões de pessoas acima 
do peso ou obesas em todo mundo (SLOAN, 2005) e, segundo o Ministério da saúde 
brasileiro, 40% de sua população apresentava excesso de peso (FERREIRA, 2006). 
Estudos indicavam, ainda, que 2,8% da população mundial fossem portadores de 
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diabetes em 2000 e que esse número aumentaria para 4,4% até 2030 (WILD et al., 
2004) 
A autorização do uso de edulcorantes no Brasil ocorre apenas depois de 
adequada avaliação toxicológica, que resulta na determinação de níveis seguros ao 
consumo, visto que algumas destas substâncias podem ter efeito tóxico em níveis 
muito elevados, mesmo que não haja ainda um consenso sobre tais efeitos. Segundo 
a Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) (BRASIL, 1997), o uso destes 
aditivos deve ser limitado a alimentos específicos, ao menor nível para alcançar o 
efeito desejado e sua presença deve vir declarada no rótulo. Portanto, torna-se 
necessário o desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação das 
quantidades de edulcorantes em alimentos e bebidas.  
Diversos métodos vêm sendo empregados para a determinação de 
edulcorantes artificiais e dentre eles se destacam os métodos cromatográficos 
(VEERABHADRARAO, et al., 1986; LAWRENCE e CHARBONNEAL, 1988; DI 
PIETRA et al., 1990; THOMPSON et al., 1995a; THOMPSON et al., 1995b; 
CASALS et al., 1996; CHEN et al., 1997; PESEK e MATYSKA, 1997; WALKER et 
al., 1997; BOYCE, 1999; NAKAIE et al., 1999; FRAZIER et al., 2000; CHEN e 
WANG, 2001; AQUINO et al., 2004; ZHU et al., 2005; DEMIRALAY et al., 2006; 
DOSSI et al., 2006; HUANG et al., 2006; WASIK et al., 2007; HORIE et al., 2007; 
SHERIDAN E KING, 2008; LOOS et al., 2009; YANG e CHEN, 2009; 
SCHEURER et al., 2009; FERRER e THURMAN, 2010; LINO e PENA, 2010). A 
maioria dos métodos propostos permite a determinação de poucos edulcorantes 
simultaneamente. No entanto, é comum a utilização de edulcorantes em 
combinação. Dentre aqueles que permitem a determinação de até oito ou nove 
edulcorantes simultaneamente estão os métodos de separação acoplados a detectores 
mais sofisticados, como o detector de massas (WASIK et al., 2007 e YANG e 
CHEN, 2009), que agregam um maior custo a análise, não sendo muito utilizados 
em analises de rotina. 
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Um avanço dentre as técnicas cromatográficas foi a cromatografia líquida de 
ultra performance (UPLC), baseada nos mesmos princípios da cromatografia líquida 
de alta eficiência, entretanto empregando menores partículas de fase estacionária, 
permitindo também o uso de colunas de comprimento e diâmetro menores e maior 
velocidade linear de fase móvel, resultaram no aumento da resolução, da 
detectabilidade e da velocidade das análises (NGUYEN et al., 2007; MALDANER e 
JARDIM, 2009). 
Devido ao fato da técnica ser relativamente nova, existem ainda poucos 
métodos desenvolvidos e validados, o que torna a UPLC um potencial objeto de 
pesquisa. Portanto, objetivou-se, com o presente trabalho aplicar a técnica 
desenvolvida em trabalhos anteriores para a análise de cinco edulcorantes em dez 
produtos alimentícios. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
REAGENTES 
Foram utilizados acetonitrila grau HPLC (J. T. Baker), fosfato de sódio 
monobásico monoidratado (Merck), hidróxido de sódio (Carlos Herba) e ácido orto-
fosfórico (Merck). A água foi purificada utilizando-se sistema Milli-Q (Millipore). 
Padrões de acessulfame-k (Fluka), aspartame e sacarina sódica hidratada (Sigma), 
ciclamato de sódio (Aldrich) foram obtidos da Sigma-Aldrich e o padrão de neotame 
foi doado pela empresa Sweetmix.  
As amostras foram filtradas em membrana PVDF de 0,22 µm de poro 
(Millipore) e também em membrana VS de ester de celulose (VSWP) de 0,025 µm 
de poro (Millipore).  
A solução tampão de fosfato de sódio 5 mM que constitui a fase móvel foi 
filtrada em membrana PVDF de 0,22 µm de poro (Millipore) e a acetonitrila foi 
filtrada em membrana universal GMP de poro 0,22 µm (Pall Corporation). 
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 PREPARO DE AMOSTRA 
As amostras de produtos diet, light e zero foram adquiridas em 
supermercados das cidades de Campinas e São Paulo (SP). Foram analisados três 
diferentes lotes em triplicata de néctares e sucos, refrigerantes, chás prontos para 
consumo, refrescos em pó, pudins, achocolatados, cappuccinos, geléias e molhos 
(catchup e barbecue). 
Os chás, refrigerantes, néctares e sucos foram diluídos dez vezes com auxílio 
de pipeta automática e filtrados. Os refrigerantes foram colocados em banho de 
ultrassom por aproximadamente 5 minutos, para remoção total do gás antes da etapa 
de diluição. Os néctares e sucos foram centrifugados por 5 minutos a 2415 g/s antes 
da etapa de filtração. 
Os pós foram pesados em balões volumétricos, o volume foi completado com 
água ultra pura, foram então colocados em banho de ultrassom por 15 minutos e 
finalmente filtrados. Os achocolatados, cappuccinos e pudins foram centrifugados 
por 5 minutos a 2415 g antes da etapa de filtração. Os refrescos, achocolatados e 
pudins foram pesados de maneira a obter-se uma diluição de dez vezes 
(massa/volume) a partir do modo de preparo e os cappuccinos foram diluídos 
cinquenta vezes a partir do modo de preparo indicado pelo fabricante. 
Os molhos e a geléia foram pesados em balão volumétrico, o volume foi 
completado com água ultra pura, foram então centrifugados por 5 minutos a 2415 g 
e finalmente filtrados. A diluição foi equivalente a cinquenta vezes (massa/volume).  
Cada um dos exemplares das triplicatas dos lotes dos produtos foi analisada 
uma única vez, totalizando nove replicatas de cada amostra. 
 
MÉTODO 
 A separação dos edulcorantes foi realizada utilizando-se o sistema de 
cromatografia líquida de ultra performance (UPLC) Acquity Waters, modelo UPA, 
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série J08UPA 905M, equipado com bomba binária modelo UPB, série: K08UPB 
444M e empregando-se coluna Hypersil Gold (Thermo) de fase reversa C18 com 50 
x 2,1 mm e 1,9 µm de tamanho de partícula. 
 Foi empregada fase móvel binária, vazão de 0,4 mL/min e temperatura de 
56oC na coluna. Solvente A: tampão fosfato de sódio monobásico 5mM/ácido orto-
fosfórico (pH 3,0) e solvente B: acetonitrila. O gradiente foi conduzido da seguinte 
forma: 100% de A por 5min,  14% de B por 2 min, 25% de B por 3 min; a condição 
inicial foi restabelecida e o recondicionamento da coluna foi feito por 1 min. O 
volume de injeção variou de 1 a 10 µL  (looping de 10 µL) e o modo de 
preenchimento do looping foi “parcial loop needle overfill”. A limpeza da agulha foi 
feita com 200 µL de solvente forte (acetonitrila) seguido de 600 µL de solvente 
fraco (água). Para cada “vial” foi feita duplicata e de injeção. 
O sistema foi acoplado ao detector de arranjo de diodos Acquity (Waters) 
modelo UPD e série: G08UPD 124M, com capacidade para leitura em 
comprimentos de onda de 190 a 500 nm, resolução de 1,2 nm e faixa de amostragem 
de 20 pontos por segundo. Os comprimentos de onda monitorados foram 192 nm 
(para o ciclamato de sódio, o aspartame e o neotame), 201 nm (para a sacarina 
sódica) e 227nm (para o acessulfame-K). Constante de tempo de filtro: normal e 
tempo de exposição: automático. A aquisição de dados foi realizada utilizando o 
software Empower pro (Waters). 
 A identificação dos compostos foi feita pela comparação dos espectros e do 
tempo de retenção com padrões. 
 
QUANTIFICAÇÃO E TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
A quantificação dos edulcorantes foi feita com base em curva de calibração 
preparadas na matriz, para que fossem considerados interferentes decorrentes dessa. 
Devido ao fato de terem sido analisados diversos tipos de amostra, foi escolhida a 
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matriz geléia, a mais complexa dentre as analisadas, para a construção da curva de 
calibração. Foi adquirida matriz isenta de edulcorantes e estes foram adicionados. 
Para o acessulfame-K, a faixa de concentração foi de 0,06 a 5,48 µg/mL, para a 
sacarina, de 0,11 a 5,83 µg/mL, para o ciclamato, de 1,95 a 32,16 µg/mL, para o 
aspartame, de 0,05 a 9,92 µg/mL e para o neotame, de 0,30 a 2,12 µg/mL.  
O tratamento dos dados foi feito com o auxílio do software Statsoft Statística 
v7.0.61.0 EN (EUA) e com base em Barros Neto et al. (2007). 
Para efeito de comparação entre os resultados obtidos em laboratório para as 
amostra e as quantidades declaradas pelos fabricantes, de maneira estatisticamente 
confiável, foram calculados os intervalos de confiança por amostra da seguinte 
maneira: 
                     
 
 Onde:     = média dos valores calculados 
             N = número de valores 
             s = desvio padrão da média 
tgl = valor tabelado extraído da tabela de t-Student com 95% de 
confiança para os graus de liberdade do número de valores 
calculados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 As respostas para todas as amostras analisadas segundo o método 
experimental descrito encontram-se nas Tabelas de 1 a 3. Dentre os produtos 
analisados havia referência das quantidades de edulcorantes adicionadas pelos 
fabricantes apenas nas embalagens dos chás prontos para consumo, refrigerantes, 
néctares e sucos prontos para consumo e pós para preparo de refresco. Os níveis de 
edulcorantes foram analisados com base no “Regulamento Técnico referente a 
Alimentos para Fins Especiais” (BRASIL, 1998) e no “Regulamento Técnico que 
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autoriza o uso de aditivos edulcorantes em alimentos, com seus respectivos limites 
máximos” (BRASIL, 2008).  
 É difícil a comparação com a literatura para as quantidades de edulcorantes 
em alimentos, pois em geral as concentrações declaradas para os produtos estudados 
na literatura já são diversas das declaradas para os produtos analisados e ainda 
poucos trabalhos com produtos brasileiros são encontrados. Também uma 
comparação entre a concentração declarada pelos fabricantes e a encontrada pelos 
autores dos trabalhos pesquisados é difícil, pois em tais trabalhos não são 
encontradas análises estatísticas que correlacionem os dois valores.  
 O chá light do Fabricante 1 (Tabela 1) apresentou diferença significativa em 
suas concentrações de acessulfame e aspartame para o segundo lote analisado em 
relação aos demais, todavia apresentava-se em conformidade em relação à 
legislação. Quanto à quantidade declarada no rótulo pelo fabricante, pode-se dizer 
que se encontra fora dos intervalos de confiança para os valores determinados em 
laboratório para o acessulfame, 10,5 a 11,22 mg/100mL. O chá zero do Fabricante 2 
não apresentou diferença significativa entre lotes em suas concentrações de 
ciclamato e sacarina. A sacarina apresenta-se de acordo com a legislação (Brasil, 
2008) que prevê 15 mg/100mL, no entanto o ciclamato estava acima do valor 75 
mg/100mL preconizado. Quanto ao declarado pelo fabricante, ambos os 
edulcorantes apresentavam-se acima. 
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TABELA 1. Quantidade* de edulcorante em mg/100mL de chás prontos para consumo, refrigerantes, 
néctares e sucos 




1 10,51 ± 0,08 a - - 21,18 ± 0,17 a 
2 11,48 ± 0,12 b - - 30,40 ± 0,42 b 
3 10,60 ± 0,09 a - - 20,78 ± 0,75 a 
Média 10,86 ± 0,46   24,12 ± 4,60 
Intervalo de confiança 10,50 - 11,22   20,47 - 27,77 




1 - 8,50 ± 0, 06 a 112,76 ± 1,72 a - 
2 - 8,50 ± 0,07 a 112,49 ± 5,66 a - 
3 - 8,44 ± 0,08 a 112,22 ± 2,34 a - 
Média  8,48 ± 0,07 112,49 ± 3,27  
Intervalo de confiança  8,42 - 8,54 110,05 - 114,93  





1 6,03 ± 0,12 a - - 20,82 ± 0,33 ab 
2 6,10 ± 0,08 a - - 21,29 ± 0.37 a 
3 5,92 ± 0,12 a - - 20,12 ± 0,60 b 
Média 6,02 ± 0,12   20,74 ± 0,64 
Intervalo de confiança 5,92 - 6,11   20,25 - 21,24 





1 5,79 ± 0,38 a - - 20,94 ± 1,45 a 
2 7,15 ± 0,04 b - - 22,74 ± 0,11 a 
3 5,92 ± 0,02 a - - 20,87 ± 0,09a 
Média 6,50 ± 0,69   21,84 ± 1,16 
Intervalo de confiança 5,77 - 6,80   20,62 - 22,43 
Declarado no rótulo 5   21 
Guaraná Zero                 
Fabricante 2 
1 - 6,82 ± 0,16 a 38,41 ± 1,74 a 10,58 ± 0,20 a 
2 - 6,47 ± 0,89a 35,32 ± 5,04 a 11,02 ± 1,62 a 
3 - 6,88 ± 0,03a 38,66 ± 1,20 a 11,61 ± 0,09 a 
Média  6,72 ± 0,49 37,46 ± 3,17 11,07 ± 0,93 
Intervalo de confiança  6,35 - 7,10 35,02 - 38,90 10,35 - 11,79 
Declarado no rótulo  5 31 12 
Guaraná Zero                 
Fabricante 3 
1 - 15,32 ± 0,34 a 76,86 ± 1,65 a - 
2 - 16,54 ± 0,08 b 81,38 ± 1,06 a - 
3 - 16,20 ± 0,19 b 80,20 ± 2,61 a - 
Média  16,02 ± 0,58 79,48 ± 2,34  
Intervalo de confiança  15,574 - 16,466 77,472 - 81,483  
Declarado no rótulo  16 69,7  
Refrigerante 
tipo cola light 
Fabricante 1 
1 12,85 ± 0,16 a - - 32,78 ± 0,57a 
2 12,58 ± 0,06 a - - 34,14 ± 0,14 b 
3 12,99 ± 0,25 a - - 35,64 ± 0,61 c 
Média 12,81 ± 0,24   34,19 ± 1,29 
Intervalo de confiança 12,62 – 13,00   33,17 - 35,20 
Declarado no rótulo 8,99   34,69 
Refrigerante 
tipo cola light 
plus Fabricante 
2 
1 19,28 ± 0,25 a - - 26,01 ± 0,42 a 
2 18,43 ± 0,07 b - - 26,24 ± 0,07 a 
3 18,56 ± 0,12 b - - 27,97 ± 0,21 b 
Média 18,76 ± 0,41   26,74 ± 0,93 
Intervalo de confiança 18,43 - 19,08   26,00 - 27,47 
Declarado no rótulo 13   24 
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Néctar de Uva 
light  
Fabricante 4 
1 - 3,61 ± 0,11 a 35,45 ± 1,88 a - 
2 - 3,76 ± 0,01 b 35,09 ± 0,66 a - 
3 - 3,99 ± 0,06 b 37,93 ± 0,88 a - 
Média  3,79 ± 0,18 36,15 ± 1,73  
Intervalo de confiança  3,65 - 3,92 34,83 - 37,48  
Declarado no rótulo  4 40  
Néctar de Uva 
light  
Fabricante 2 
1 3,278 ± 0,15 a - - - 
2 2,880 ± 0,07 b - - - 
3 2,955 ± 0,03 b - - - 
Média 3,04 ± 0,20    
Intervalo de confiança 2,88 - 3,19    




1 2,45 ± 0,44 a - - - 
2 3,17 ± 0,13 b - - - 
3 2,57 ± 0,04 ab - - - 
Média 2,73 ± 0,40    
Intervalo de confiança 2,43 - 3,04    




1 3,59 ± 0,01 a - - - 
2 3,83 ± 0,01 b - - - 
3 3,12 ± 0,14 c - - - 
Média 3,51 ± 0,32    
Intervalo de confiança 3,26 - 3,76    
Declarado no rótulo 3    
Néctar de 
Goiaba light  
Fabricante 2  
1 2,09 ± 0,31 a - - - 
2 2,29 ± 0,04 a - - - 
3 2,18 ± 0,03 a - - - 
Média 2,18 ± 0,18    
Intervalo de confiança 2,04 - 2,32    




1 10,83 ± 0,43 a - - 11,96 ± 0,67 a 
2 10,17 ± 0,40 a - - 13,17 ± 0,86 ab 
3 10,99 ± 0,96 a - - 14,79 ± 0,73 b 
Média 10,66 ± 0,68   13,30 ± 1,39 
Intervalo de confiança 10,14 - 11,18   12,23 - 14,38 
Declarado no rótulo 10   17 
Suco de 
Laranja light  
Fabricante 2     
1 2,96 ± 0,09 a - - - 
2 2,97 ± 0,01 a - - - 
3 3,05 ± 0,07 a - - - 
Média 2,99 ± 0,07    
Intervalo de confiança 2,94 - 3,050    
Declarado no rótulo 3    
Legislação 
(Brasil, 2008) 
Diet 35 15 40 75 
Light 26 10 56 56 
Zero 35 15 75 75 
(*) Média e estimativa de desvio padrão da determinação em triplicata.  
As diferentes letras minúsculas indicam a equivalência entre os lotes de cada amostra. Lotes marcados com a mesma 
letra não apresentam diferença significativa entre si ao nível de 95% de certeza para o teste de Tukey.    
(-) Não detectado. 
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Entre os refrigerantes analisados (Tabela 1) observou-se que o aspartame foi 
utilizado com mais freqüência. 
O refrigerante de baixa caloria sabor limão do Fabricante 1 não apresentou 
diferença significativa entre os lotes para a concentração de acessulfame, já para a 
concentração de aspartame houve diferença. Ambos os edulcorantes apresentavam-
se de acordo com os limites determinados pela legislação, no entanto o acessulfame 
encontrava-se acima do declarado pelo fabricante. Para o refrigerante do Fabricante 
2 não houve diferença significativa quanto à concentração de aspartame, todavia 
para a concentração de acessulfame o segundo lote apresentou-se significativamente 
diferente dos demais. Tanto o aspartame quanto o acessulfame estão em 
conformidade com a legislação para este produto e ainda, a concentração de 
acessulfame apresenta-se acima do declarado pelo fabricante. Pode-se observar 
ainda que ambos os fabricantes utilizaram os mesmos edulcorantes e ao mesmo 
nível de concentração. 
Os refrigerantes sabor guaraná não apresentaram diferença significativa para 
as concentrações de sacarina, ciclamato e aspartame dos diferentes lotes. Para o 
produto do Fabricante 2, todos os edulcorantes estavam dentro do disposto pela 
legislação, no entanto a sacarina e o ciclamato apresentaram concentrações acima do 
declarado no rótulo e o aspartame, abaixo. Para o Fabricante 3, as concentrações de 
sacarina e ciclamato apresentaram-se acima do determinado pela legislação. O 
ciclamato apresentou-se acima do alegado pelo fabricante e a sacarina está de 
acordo. Os produtos dos dois fabricantes diferiram apenas na utilização do 
aspartame. Para o fabricante que não utilizou o aspartame foi necessário o aumento 
na concentração dos demais edulcorantes. Comparado ao Fabricante 2, o Fabricante 
3 triplicou a concentração de sacarina e duplicou a concentração de ciclamato, o que 
evidencia a presença de sinergismo entre os edulcorantes permitindo a diminuição 
de sua quantidade quando em combinação (KEMP, 2006; ZYGLER, 2009). 
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Para o refrigerante tipo cola do primeiro fabricante não houve diferença 
significativa para a concentração de acessulfame, entretanto para o aspartame houve 
diferença entre os três lotes. Ambos estavam de acordo com a legislação e a 
concentração de acessulfame não está de acordo com o declarado. Para o 
refrigerante do segundo fabricante, a concentração de acessulfame do primeiro lote 
diferiu significativamente dos demais assim como a concentração de aspartame do 
terceiro lote.  Ambas as concentrações apresentaram-se de acordo com a legislação e 
tanto para o acessulfame, quanto para o aspartame as concentrações estão acima do 
informado no rótulo. Os fabricantes utilizaram os mesmos edulcorantes, entretanto 
em concentrações distintas. 
Entre os néctares e sucos houve a prevalência do acessulfame na composição, 
exceto pelo suco de uva do Fabricante 4. O uso deste edulcorante pode ter sido 
preferido devido a sua característica de aumento da doçura em meio ácido e 
resistência a tratamentos térmicos (LIPINSKI e HANGER, 2001; KEMP, 2006). 
Constata-se ainda que o mesmo fabricante (o quarto) utiliza edulcorantes diferentes 
em sucos de sabores diferentes, provavelmente devido à melhor combinação das 
características de alguns edulcorantes com as características de algumas frutas. A 
concentração dos edulcorantes para todas as amostras de néctar e suco 
apresentaram-se em concordância com a legislação brasileira. 
Os néctares de uva do Fabricante 2, de pêssego de ambos os fabricantes, de 
goiaba e o suco de laranja continham em seu rótulo ainda a informação da presença 
de sucralose em sua composição, o que justifica a baixa quantidade de acessulfame 
encontrada nestes produtos. Entretanto não foi possível determinar a sucralose a 
partir do método desenvolvido devido à falta de detector adequado a suas 
características.  
 O néctar de uva do Fabricante 4 (Tabela 1) apresentou concentração de 
sacarina no lote 1 significativamente menor que nos demais, enquanto que a 
concentração de ciclamato não apresentou diferença. Ambos os edulcorantes 
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estavam abaixo do declarado no rótulo. O néctar de uva do Fabricante 2 apresentou 
concentração de acessulfame em concordância com o declarado pelo fabricante. Um 
dos lotes apresentou ainda diferença significativa dos demais. 
 Os néctares de pêssego de ambos os fabricantes apresentavam-se de acordo 
com o estipulado pela legislação, no entanto o produto do Fabricante 2 continha erro 
no rótulo em relação à concentração de edulcorante enquanto que o produto do 
Fabricante 4 trazia no rótulo a concentração correta. 
 O néctar de goiaba mostrou homogeneidade entre os lotes em relação à 
concentração de acessulfame, todavia a concentração declarada pelo fabricante não 
condizia com a obtida experimentalmente. O néctar de maracujá não apresentou 
diferença significativa para o acessulfame, mas foi observada diferença entre os 
lotes para o aspartame. Para ambos os edulcorantes, nesse produto, a concentração 
estava acima do declarado no rótulo. O suco de laranja apresentou-se de acordo com 
o declarado pelo fabricante, seus lotes estavam bastante homogêneos quanto à 
quantidade de acessulfame presente. 
  Não houve diferença significativa na concentração dos edulcorantes 
analisados entre os lotes dos produtos em pó (Tabela 2), exceto para o acessulfame 
no achocolatado do Fabricante 6, o ciclamato no pudim sabor baunilha do 
Fabricante 9 e o aspartame no pudim sabor chocolate do Fabricante 10. No entanto, 
observando-se o desvio padrão das concentrações dos edulcorantes nos produtos em 
pó dentro do mesmo lote constata-se uma falta de padrão no processamento, 
dificultando a análise estatística e podendo gerar erro. Segundo Cuq e colaboradores 
(2010), não há um padrão definido para o processamento de pós. Pesquisadores do 
projeto europeu "Food Powders" (2003) que visava o desenvolvimento de técnicas 
que auxiliassem no desenvolvimento de pós alimentícios, criaram um documento 
que a ressalta a dificuldade em se obter um método de mistura ideal e ainda a 




  Entre os pós alimentícios analisados observa-se predominantemente o uso de 
acessulfame e aspartame. 
 
TABELA 2: Quantidade* de edulcorante em mg/100mL de preparado de achocolatados, 
pós para preparo de refresco, cappuccino e pudim 
Amostras Lote Acessulfame Sacarina Ciclamato Aspartame 
Refresco em pó 
sabor maçã 
Fabricante 5 
1 7.94 ± 1,60 a - - 29.55 ± 4,62 a 
2 7.14 ± 4,49 a - - 26.74 ± 2,10 a 
3 4.85 ± 3,74 a - - 34.58 ± 1,81 a 
Média 6,66 ± 3,16   30,29 ± 4,44 
Intervalo de confiança 4,14 – 9,14   26,77 – 33,80 
Declarado no rótulo 4,5   28,8 




1 6.63 ± 0,62 a - - 37.16 ± 1,95 a 
2 6.62 ± 1,60 a - - 37.47 ± 1,69 a 
3 7,00 ± 1,71 a - - 39.71 ± 0,36 a 
Média 6,75 ± 1,33   38,11 ± 1,83 
Intervalo de confiança 5,70 – 7,80   36,66 – 39,56 
Declarado no rótulo 4,6   29,6 
Refresco em pó 
sabor laranja 
Fabricante 5 
1 12.24 ± 3,74 a - - 23.38 ± 0,66 a 
2 12.52 ± 7,93 a - - 23.57 ± 2,09 a 
3 6.35 ± 2,84 a - - 24.33 ± 1,08 a 
Média 10,37 ± 5,79   23,76 ± 1,39 
Intervalo de confiança 5,78 – 14,96   22,65 – 24,85 
Declarado no rótulo 9,4   21,9 




1 4.55 ± 0,68 a - - 35.08 ± 0,74 a 
2 6.09 ± 2,38 a - - 38.55 ± 1,50 a 
3 5.65 ± 0,65 a - - 41.15 ± 8,09 a 
Média 5,43 ± 1,54   38,26 ± 5,16 
Intervalo de confiança 4,21 – 6,65   34,17 – 42,35 
Declarado no rótulo 3,9   34,9 
Achocolatado light 
Fabricante 6 
1 4,95 ± 4,78 a - ** - 
2 0,87 ± 0,37 b - ** - 
3 6,67 ± 0,25 c - ** - 
Média 4,16 ± 2,55    
Achocolatado light 
Fabricante 1 
1 6,04 ± 1,59 a - ** - 
2 6,48 ± 0,38 a - ** - 
3 5,69 ± 1,05 a - ** - 
Média 6,07 ± 1,11    
Pó para preparo de 
cappuccino light  
Fabricante 7 
1 46,50 ± 3,87 a - ** 7,91 ± 0,33 a 
2 33,14 ± 6,51 a - ** 7,69 ± 0,05 a 
3 33,72 ± 12,67 a - ** 7,47 ± 0,08 a 
Média 38,71 ± 10,09   7,69 ± 0,26 
Pó para preparo de 
cappuccino light  
com canela  
Fabricante 8 
1 36,32 ± 10,91 a 2,77 ± 2,67 a” ** - 
2 32,18 ± 7,00 a 0,57 ± 0,07 a” ** - 
3 31,48 ± 1,99 a 2,04 ± 2,17 a” ** - 
Média 32,79 ± 7,62 1,79 ± 2,09   
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Pó para preparo de 
pudim diet  
sabor baunilha  
 Fabricante 9 
1 - 6,50 ± 5,40 a 43,38 ± 7,21 a 6,84 ± 0,25 a 
2 - 6,85 ± 3,80 a 21,34 ± 2,52 b 5,80 ± 0,72 a 
3 - 7,60 ± 0,77a 42,83 ± 5,99a 6,42 ± 0,17a 
Média  6,94 ± 3,87 35,80 ± 11,67 6,43 ± 0,59 
Pó para preparo de 
pudim zero 
sabor baunilha  
 Fabricante 10 
1 0,21 ± 0,1 a 3,63 ± 0,36 a 30,73 ± 1,78 a 13,95 ± 0,53 a 
2 1,79 ± 1,79 a 4,47 ± 0,32 a 29,18 ± 3,83 a 14,93 ± 2,31 a 
3 0,99 ± 0,26 a 4,04 ± 0,43 a 28,63 ± 2,70 a 13,55 ± 0,94 a 
Média 1,00 ± 1,19 4,00 ± 0,50 29,52 ± 2,87 14,14 ± 1,50 
Pó para preparo de 
pudim diet  
sabor chocolate  
Fabricante 9 
1 - 6,00 ± 5,45 a ** 3,71 ± 0,03 a 
2 - 8,78 ± 1,76 a ** 3,63 ± 0,05 a 
3 - 16,35 ± 13,65 a ** 3,64 ± 0,11 a 
Média  8,90 ± 7,86  3,67 ± 0,07 
Pó para preparo de 
pudim zero  
sabor chocolate  
Fabricante 10 
1 0,91 ± 0,66 a 3,71 ± 0,17 a ** 12,71 ± 0,63 a 
2 0,40 ± 0,26 a 3,92 ± 0,42 a ** 14,05 ± 0,41 b 
3 0,46 ± 0,34 a 3,89 ± 0,07a ** 11,69 ± 0,17 a 
Média 0,58 ± 0,48 3,84 ± 0,27  12,87 ± 1,08 
Legislação 
(Brasil, 2008) 
Diet 35 15 40 75 
Light 26 10 30 56 
Zero 35 15 40 75 
(*) Média e estimativa de desvio padrão da determinação em triplicata. 
As diferentes letras minúsculas indicam a equivalência entre os lotes de cada amostra. Lotes marcados com a mesma 
letra não apresentam diferença significativa entre si ao nível de 95% de certeza para o teste de Tukey. (**) Não 
analisado devido à presença de um interferente de mesmo tempo de retenção. (”) Cálculo hipotético. (-) Não 
detectado. 
 
 As concentrações de edulcorantes para todos os refrescos analisados 
encontravam-se de acordo com o determinado pela legislação. Considerando-se a 
conformidade com o rótulo pode-se dizer que o refresco sabor maçã apresentava-se 
de acordo com o declarado pelo fabricante, enquanto que o refresco zero sabor maçã 
apresentava concentrações acima das declaradas. Para o refresco sabor laranja, 
apenas o acessulfame apresentava-se de acordo com o declarado, já para o refresco 
zero sabor laranja apenas o aspartame apresentava-se de acordo. Os refrescos sabor 
maçã e sabor laranja apresentavam concentrações próximas dos edulcorantes em 
relação a sua versão Zero, no entanto aqueles continham açúcar em sua composição, 
indicando provavelmente a agregação de sabor característico por parte dos 
edulcorantes ou melhora da textura do pó. 
 Entre os achocolatados light as concentrações de acessulfame estavam de 
acordo com o determinado pela legislação vigente, que é de 26 mg/100g ou mL, 
assim como as concentrações dos demais edulcorantes observadas para todos os pós 
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para preparo de pudins diet e zero analisados (ANVISA, RDC nº 18 de 24 de março 
de 2008). Enquanto que os cappuccinos de ambos os fabricantes apresentaram 
concentrações de acessulfame acima das determinadas pela legislação para produtos 
light e a concentração de aspartame do produto do fabricante sete encontrava-se de 
acordo.  
 Os achocolatados, o cappuccino do Fabricante 8 e os pudins sabor chocolate 
continham no rótulo a indicação da presença de ciclamato de sódio em sua 
composição, todavia não foi possível identificar e quantificá-lo devido a uma 
limitação do método. Quando há cacau nas formulações não é possível detectar o 
ciclamato por este método devido ao aparecimento de um interferente com mesmo 
tempo de retenção. 
A concentração de sacarina no cappuccino do Fabricante 8 foi calculada 
hipoteticamente, pois apesar de apresentar limite quantificavel sua área estava fora 
da curva de calibração e estando entre as últimas amostras do experimento era 
inviável construir uma nova curva apenas para essa amostra. A curva foi construída 
em uma faixa acima do limite de quantificação, pois seria a faixa em que 
praticamente todos os alimentos se encontrariam, no entanto foi necessária maior 
diluição para a análise do cappuccino devido a viscosidade de sua solução que 
dificultava a passagem pelo filtro de 0,025 µm de poro. 
 É possível observar que para as amostras de geléia (Tabela 3) das duas 
marcas houve diferença significativa entre os lotes analisados para os edulcorantes 
encontrados. Comparando-se com a legislação brasileira, pode-se dizer que a geléia 
do Fabricante 8 apresenta-se em conformidade com o disposto pela legislação 
quanto à concentração de acessulfame. Segundo declarado pelo fabricante, a geléia 
do Fabricante 8 continham ainda sucralose em sua formulação, o que justifica a 
baixa quantidade de acessulfame encontrada nesta amostra. Todavia, como citado 
anteriormente não foi possível determinar a sucralose.  
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 A geléia do Fabricante 11 apresenta concentração de aspartame de acordo 
com a legislação. No entanto sua concentração de acessulfame apresenta-se acima 
do permitido pela legislação brasileira, dado que os intervalos de confiança 
calculados para cada lote a um nível de significância de 95% foram 40,44 a 46, 23 
mg/100g, para o primeiro lote, 35,09 a 46,32 mg/100g, para o segundo e 40,00 a 
46,69 mg/100g, para o terceiro, enquanto que a legislação permite até 35mg/100g. 
Os molhos de catchup e “barbecue” (Tabela 3) não apresentaram diferença 
significativa entre os lotes analisados. A concentração de acessulfame nos dois 
produtos apresentou-se acima da quantidade máxima estabelecida pela legislação 
brasileira para produtos light. 
Observa-se ainda que o edulcorante predominantemente utilizado nas geléias 
e molhos analisados foi o acessulfame. 
 
TABELA 3. Quantidade* de edulcorante em mg/100g de geléias, catchup e molho “barbecue”  
Amostra Lote Acessulfame-K Sacarina Ciclamato Aspartame 
Geléia diet de morango  
Fabricante 8 
1 0,52 ± 0,01 a - - - 
2 0,69 ± 0,03 b - - - 
3 0,67 ± 0,04 b - - - 
Média 0,63 ± 0,08    
Geléia diet de morango  
Fabricante 11 
1 43,34 ± 0,41 a - - 43,22 ± 0,72 a 
2 40,71 ± 0,63 b - - 39,95 ± 0,36 a 
3 43,35 ± 0,72 a - - 60,36 ± 2,62 b 
Média 42,46 ± 1,40   47,84 ± 9,32 
Molho light de Catchup 
Fabricante 8 
1 117,78 ± 1,56 a - - - 
2 118,20 ± 1,47 a - - - 
3 114,85 ± 0,78 a - - - 
Média 116,94 ± 1,97    
Molho light de 
“Barbecue” 
Fabricante 8 
1 129,73 ± 6,58 a - - - 
2 132,64 ± 2,20 a - - - 
3 141,97 ± 4,25 a - - - 
Média 134,78 ± 6,95    
Legislação 
(Brasil, 2008) 
Diet 35 15 40 75 
Light 26 10 30 56 
Zero 35 15 40 75 
(*) Média e estimativa de desvio padrão da determinação em triplicata. 
As diferentes letras minúsculas indicam a equivalência entre os lotes de cada amostra. Lotes marcados com a mesma 





















Foram encontradas amostras contendo até quatro edulcorantes em 
combinação em um mesmo produto. Dentre os edulcorantes, o aspartame foi o mais 
encontrado em refrigerantes, seguido pelo acessulfame, entretanto para os pós, 







ASP 3 A SAC 3 B 
ACE: acessulfame; SAC: sacarina; CIC: ciclamato; ASP: aspartame 
 
FIGURA 1: Cromatogramas obtidos para refrigerante tipo cola do 
Fabricante 2 (1), geléia do Fabricante 11 (2) e pó para preparo de pudim 
sabor baunilha do Fabricante 9 (3) nos comprimentos de onde 192 nm (A), 
201 nm (B) e 227 nm (C). 
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néctares, molhos e geléias o acessulfame estava presente em um maior número de 
amostras. O neotame não foi encontrado em nenhuma das amostras analisadas. 
Uma amostra de refrigerante sabor guaraná, uma amostra de chá e ambas as 
amostras de cappuccino apresentaram concentração acima do determinado pela 
legislação para pelo menos um edulcorante. Nenhuma das amostras analisadas 
apresentou edulcorantes que não foram declarados pelos fabricantes, dentre os 
edulcorantes analisados.  
O método empregado mostrou-se ineficiente para a determinação de 
ciclamato em amostras contendo cacau, devido à presença de um interferente em seu 
mesmo tempo de retenção.  
 
SUGESTÃO 
Desenvolver melhor o preparo de amostra para algumas matrizes. 
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RESUMO 
Um novo método de determinação de edulcorantes em alimentos por 
cromatografia líquida de ultra performance (UPLC) e detector de arranjo de diodos 
foi aplicado a diferentes tipos de produtos diet, light e zero. O método foi 
comparado com um método desenvolvido para cromatografia líquida de alta 
eficiência (HPLC). A UPLC apresentou menores gastos com solventes e tratamentos 
de resíduos, tempo de análise reduzido, melhor repetibilidade e reprodutibilidade, 
menores limites de detecção e quantificação e menores desvios padrão que a HPLC. 
Apesar de serem necessários ainda alguns aperfeiçoamentos para a UPLC, essa 
apresentou grande potencial e várias vantagens sobre a HPLC. 
 





A new method for sweeteners determination in food stuff by ultra 
performance liquid chromatography (UPLC) with photo diode array detector was 
applied to different types of diet and light products. The method was compared with 
a method developed for high performance liquid chromatography (HPLC). The 
UPLC method presented less use of solvents (resulting in a less expensive waste 
treatment), shorter analysis time, better repeatability and reproducibility and less 
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limit of detection, limit of quantification and standard deviation than HPLC. 
Although, some studies are still necessary for UPLC, this presented a great potential 
and lots of advantages against HPLC. 
 




O uso de edulcorantes vem aumentando cada vez mais, devido não apenas à 
estética, mas principalmente devido à preocupação com a saúde e o aumento dos 
casos de diabetes, da obesidade e outras doenças relacionadas com excesso de peso 
(NABORS, 2001; WILD et al., 2004).   
Dentre os diversos métodos de determinação para edulcorantes já 
desenvolvidos destacam-se, atualmente, os cromatográficos, que permitem sua 
determinação simultânea (LAWRENCE e CHARBONEAU, 1988; CASALS et al., 
1996; CHEN et al., 1997; WALKER et al., 1997; NAKAIE et al., 1999; CHEN e 
WANG, 2001; AQUINO et al., 2004; ZHU et al., 2005; DEMIRALAY et al., 2006; 
DOSSI et al., 2006; HUANG et al., 2006; HORIE et al., 2007; WASIK et al., 2007; 
LOOS et al., 2009; YANG e CHEN, 2009). A cromatografia líquida de alta 
eficiência (HPLC), dentre as técnicas de separação cromatográficas, vem sendo a 
mais aplicada à determinação destes aditivos. No entanto, a maioria dos métodos 
propostos possibilita determinar até quatro edulcorantes simultaneamente e aqueles 
que permitem a determinação de mais edulcorantes são os equipamentos acoplados a 
detectores mais sofisticados, como o detector de massas (WASIK et al., 2007; 
YANG e CHEN, 2009). Esses promovem um maior custo e exigem maior 
especialização, sendo inviável sua aplicação em análises de rotina em indústrias de 
alimentos. 
Desde o início da cromatografia líquida, vêm se alcançando novos avanços 
principalmente quanto às fases estacionárias com partículas de tamanho diminuto, 
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melhorando-se as características de colunas e aprimorando-se a técnica. Desde a 
década de 40 a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) vem se difundindo e 
sendo empregada na análise de diferentes tipos de produtos. E associada à expansão 
desta técnica, na última década, o desenvolvimento da HPLC tem sido direcionado 
à necessidade de análises mais rápidas, porém sem o comprometimento do 
desempenho cromatográfico. Para tanto foi desenvolvida a cromatografia líquida de 
ultra performance (UPLC), a qual se baseia nos mesmos princípios da 
cromatografia líquida de alta eficiência e utiliza fases estacionárias com tamanhos 
de partícula menores que 2 µm. O uso destas partículas juntamente com as altas 
velocidades lineares das fases móveis, aumenta a resolução e a detectabilidade e 
diminuem o tempo das análises. Para tornar isto possível, uma vez que a atual 
tecnologia de instrumentação (bombas, injetores e detectores) disponível para a 
HPLC não é projetada para trabalhar em altas pressões, um novo equipamento 
capaz de operar em pressões acima de 100 MPa foi introduzido e adaptado às 
necessidades atuais (NGUYEN et al., 2007; MALDANER e JARDIM, 2009). 
 Portanto, o presente trabalho visa comparar dois métodos para determinação 
de edulcorantes em alimentos, sendo um deles desenvolvido para utilização em 
UPLC e o outro em HPLC, ambos com detecção por arranjo de diodos. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
O método utilizado para a determinação de edulcorantes por HPLC em 
alimentos e bebidas foi desenvolvido por Pane (2011), enquanto que o método por 
UPLC foi desenvolvido por Dias e Godoy (2011).  
 
REAGENTES 
Foram utilizados acetonitrila grau cromatográfico (J. T. Baker), fosfato de 
sódio monobásico monoidratado (Merck), hidróxido de sódio (Carlos Herba) e ácido 
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orto-fosfórico (Merck). A água foi purificada utilizando-se sistema Mili-Q 
(Millipore). A água foi purificada utilizando-se sistema Milli-Q (Millipore). Padrões 
de acessulfame-k (Fluka), aspartame e sacarina sódica hidratada (Sigma), ciclamato 
de sódio (Aldrich) foram obtidos da Sigma-Aldrich e o padrão de neotame foi doado 
pela empresa Sweetmix.  
As amostras foram filtradas em membrana PVDF de 0,22 µm de poro 
(Millipore) e também em membrana VS de Ester de celulose (VSWP) de 0,025 µm 
de poro (Millipore) para a análise por UPLC e em membrana PVDF de 0,45 µm de 
poro (Millipore) para a análise por HPLC.  
A solução tampão de fosfato de sódio 5 mM que constitui a fase móvel foi 
filtrada em membrana PVDF de 0,22 µm de poro (Millipore) e acetonitrila foi 
filtrada em membrana universal GMP de poro 0,22 µm (Pall Corporation), para a 
análise por UPLC. Para a HPLC tanto as soluções aquosas quanto a acetonitrila 
foram filtrados em membrana LCR em PTFE modificada de 0,45 µm (Millipore). 
 
MÉTODO 
Preparo de Amostras 
As amostras de produtos diet, light e zero foram adquiridas em 
supermercados das cidades de Campinas e São Paulo (SP). Foram analisados três 
diferentes lotes em triplicata de néctares e sucos, refrigerantes, chás prontos para 
consumo, refrescos em pó, pudins, achocolatados, cappuccinos, geléias e molhos 
(catchup e barbecue). 
Para o método por HPLC, todas as amostras foram diluídas dez vezes e 
filtradas. Os néctares, geléias e molhos foram centrifugados por 5 minutos a 2415 g 
após serem diluídos e antes de serem filtrados. Os refrigerantes foram colocados em 
ultrassom por aproximadamente 5 minutos, para a retirada do gás antes da diluição. 
Os pós foram pesados em balões volumétricos e o volume foi completado com água 
ultra pura de maneira a se obter uma diluição de dez vezes (massa/volume) a partir 
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do modo de preparo indicado pelo fabricante, foram então centrifugados por 5 
minutos a 2415 g e finalmente filtrados. 
Para o método por UPLC, os chás e refrigerantes, néctares e sucos foram 
diluídos dez vezes com o auxílio de um pipeta automática e posteriormente filtrados. 
Os refrigerantes foram colocados em banho de ultrassom por aproximadamente 5 
minutos, para remoção total do gás antes da etapa de diluição. Os néctares e sucos 
foram centrifugados por 5 minutos a 2415 g após a diluição. Os pós foram pesados 
em balões volumétricos, o volume foi completado com água ultra pura, foram então 
colocados em banho de ultrassom por 15 minutos e filtrados. Os achocolatados, 
cappuccinos e pudins foram centrifugados por 5 minutos a 2415 g antes da etapa de 
filtração. Os refrescos, achocolatados e pudins foram pesados de maneira a obter-se 
uma diluição de dez vezes (massa/volume) a partir do modo de preparo indicado 
pelo fabricante e os cappuccinos foram diluídos cinquenta vezes a partir do modo de 
preparo. Os molhos e a geléia foram pesados em balão volumétrico, o volume foi 
completado com água ultra pura, foram então centrifugados por 5 minutos a 2415 g 
e finalmente filtrados. A diluição foi equivalente a cinquenta vezes (massa/volume).  
Cada um dos exemplares das triplicatas dos lotes dos produtos foi analisada 
uma única vez, totalizando nove replicatas de cada mostra. 
 
Instrumentação 
Para o método por HPLC, a separação dos edulcorantes foi feita utilizando-se 
o sistema de cromatografia líquida de alta eficiência Agilent (G1313A), equipado 
com bomba quaternária (G1311A) e empregando-se uma coluna Restek, Pinnacle II 
de fase reversa C18 com 150 x 4,6 mm e 5 µm de tamanho de partícula. 
 A separação foi obtida com fase móvel binária, vazão de 1,0 mL/min e 
temperatura de 40oC na coluna. Solvente A: tampão fosfato de sódio monobásico 5 
mM/hidróxido de sódio (pH 7,0) e solvente B: acetonitrila. O gradiente foi 
conduzido como demonstrado na Tabela 1 e o tempo de recondicionamento da 
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coluna foi de 5 minutos. O volume de injeção foi de 10 µL (looping de 10 µL) e o 
modo de preenchimento do looping foi full looping. 
 
TABELA 1: Gradiente utilizado para o método de separação 
de edulcorantes por HPLC 
Tempo Solvente A (%) Solvente B (%) 
0 94 6 
8 94 6 
9 85 15 
16 85 15 
17 70 30 
26 70 30 
 
O sistema foi acoplado ao detector de arranjo de diodos Hewllet Packard 
1100 (G1315A), com leitura de uma faixa de comprimentos de onda de 190 a 400 
nm, tempo de resposta foi menor que 0,01 minutos ou 2 segundos. Os comprimentos 
de onda monitorados foram 192 nm (para o ciclamato de sódio, o aspartame e o 
neotame), 201 nm (para a sacarina sódica) e 227 nm (para o acessulfame-K). A 
aquisição de dados foi conduzida pelo software Agilent/HPChemStation. 
 Para o método por UPLC, foi utilizado o sistema de cromatografia líquida de 
ultra performance (UPLC) Acquity Waters, modelo UPA, série J08UPA 905M, 
equipado com bomba binária modelo UPB, série: K08UPB 444M e empregando-se 
coluna Hypersil Gold (Thermo) de fase reversa C18 com 50 x 2,1 mm e 1,9 µm de 
tamanho de partícula. 
 A separação foi obtida com fase móvel binária, vazão de 0,4 mL/min e 
temperatura de 56oC na coluna. Solvente A: tampão fosfato de sódio monobásico 5 
mM/ ácido orto-fosfórico (pH 3,0) e solvente B: acetonitrila. O gradiente foi 
conduzido como demonstrado na Tabela 2 e o tempo de recondicionamento da 
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coluna foi de 1 minuto. O volume de injeção variou de 1 a 10 µL  (looping de 10 
µL) e o modo de preenchimento do looping foi “parcial loop needle overfill”. A 
limpeza da agulha foi feita com 200 µL de solvente forte (acetonitrila) seguido de 
600 µL de solvente fraco (água). 
 
TABELA 2: Gradiente utilizado para o método de 
separação de edulcorantes por UPLC 
Tempo Solvente A (%) Solvente B (%) 
0 100 0 
5,0 100 0 
5,05 86 14 
7,0 86 14 
7,05 75 25 
10,0 75 25 
 
O sistema foi acoplado ao detector de arranjo de diodos Acquity (Waters), 
modelo UPD e série: G08UPD 124M, com capacidade para leitura em 
comprimentos de onda de 190 a 500 nm, resolução de 1,2 nm, faixa de amostragem 
de 20 pontos por segundo. Constante de tempo de filtro: normal e tempo de 
exposição: automático. Foram monitorados os mesmo comprimentos de onda 
monitorados para o método por HPLC. A aquisição de dados foi conduzida pelo 
software Empower pro (Waters). 
A identificação dos edulcorantes foi feita com base em comparação com os 
espectros e os tempos de retenção dos padrões.  
Para o método por HPLC, a quantificação dos edulcorantes foi feita com base 
em curvas de calibração construídas com padrões preparados em água ultra pura. 
Para o acessulfame-K, a faixa de concentração foi de 0,20 a 200 µg/mL, para a 
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sacarina, de 0,10 a 240 µg/mL, para o ciclamato, de 18 a 1000 µg/mL, para o 
aspartame, de 0,14 a 600 µg/mL e para o neotame, de 0,45 a 500 µg/mL.  
Para o método por UPLC, a quantificação dos edulcorantes foi feita com base 
em curva de calibração preparada na matriz para que fossem considerados 
interferentes decorrentes dessa. Devido ao fato de terem sido analisados diversos 
tipos de amostra foi escolhida a matriz geléia, a mais complexa dentre as analisadas, 
para a construção da curva de calibração. Os padrões foram adicionados à matriz 
isenta de edulcorantes. Para o acessulfame-K, a faixa de concentração foi de 0,06 a 
5,48 µg/mL, para a sacarina, de 0,11 a 5,83 µg/mL, para o ciclamato, de 1,95 a 
32,16 µg/mL, para o aspartame, de 0,05 a 9,92 µg/mL e para o neotame, de 0,30 a 
2,12 µg/mL. 
O tratamento dos dados foi feito com o auxílio do software Statsoft Statística 
v7.0.61.0 EN (EUA) e com base em Barros neto e colaboradores (2007). 
Para efeito de comparação entre os resultados obtidos em laboratório para as 
amostra e as quantidades declaradas pelos fabricantes, de maneira estatisticamente 
confiável, foram calculados os intervalos de confiança por amostra da seguinte 
maneira: 
                     
Onde:     = média dos valores calculados 
            N = número de valores 
            s = desvio padrão da média 
tgl = valor tabelado extraído da tabela de t-Student com 95% de confiança 








RESULTADOS E DISCUSSÃO 
CONDIÇÕES DE ANÁLISE 
A Tabela 3 mostra os tempos de corrida e recondicionamento, vazão e 
volume total de fase móvel gasto para as duas técnicas. O tempo de corrida em 
UPLC foi aproximadamente 2,5 vezes menor que para HPLC, bem como o tempo de 
recondicionamento da coluna antes de uma nova injeção foi 5 vezes maior para a 
HPLC. A comparação da vazão com o tempo de corrida indica um gasto de solvente 
aproximadamente sete vezes menor em UPLC. Para um laboratório de pesquisa, 
bem como para análises de rotina, esta diminuição de tempo e gasto de solvente 
significa a realização de mais análises em um período mais curto de tempo, e ainda 
maior economia na compra de solventes e menor gasto com o tratamento de 
resíduos, podendo, a UPLC, ser considerada mais adequada ecologicamente. 
 
TABELA 3: Tempos de corrida e recondicionamento, vazão e 
volume total de fase móvel gasto para a HPLC e a UPLC. 
 HPLC* UPLC 
Tempo de corrida 26 min. 10 min. 
Tempo de recondicionamento 5 min. 1min. 
Vazão 1,0 mL/min. 0,4 mL/min. 
Volume de fase móvel 31 mL 4,4 mL 
*Resultados ainda não publicados obtidos por Pane (2011). 
 
 Por outro lado, a UPLC exige o uso de reagentes de maior pureza, e ainda um 
maior cuidado com o preparo de amostras. 
 E por último, em termos de custos fica difícil uma comparação entre as 
técnicas visto que o gasto com solvente e tratamento de resíduos é menor em UPLC, 




 FIGURAS DE MÉRITO 
 Limites de detecção e quantificação 
Os limites de detecção e quantificação dos edulcorantes na matriz geléia para 
as técnicas de UPLC e HPLC apresentam-se na Tabela 4. O limite de detecção foi 
determinado como 3 vezes a amplitude do ruído e o limite de quantificação foi 
determinado como 2 vezes a amplitude no limite de detecção. 
 
TABELA 4: Limites de detecção e quantificação para os cinco edulcorantes 
obtidos por meio das técnicas UPLC e HPLC em geléia. 
 UPLC  HPLC* 












Acessulfame 0,008 0,02  0,20 0,40 
Sacarina 0,011 0,02  0,10 0,20 
Ciclamato 0,609 1,52  18,0 36,0 
Aspartame 0,015 0,03  0,142 0,28 
Neotame 0,178 0,45  0,45 0,90 
*Resultados ainda não publicados obtidos por Pane (2011). 
 
 Observa-se que os limites para a UPLC são mais baixos que aqueles 
observados para a HPLC, talvez devido à melhora na resolução. Fato que pode ser 
explicado pelo emprego de partículas menores e mais homogêneas no recheio da 
coluna, resultando em uma coluna melhor empacotada. Ocorrendo assim formação 
de picos mais finos e bem definidos, bem como o aumento de sua amplitude, 
permitindo a detecção dos analitos em menor concentração.  
O reduzido tamanho de partícula das colunas de UPLC permite a diminuição 
do comprimento e do diâmetro das colunas sem perder sua eficiência em relação às 
colunas para HPLC. 
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 Repetibilidade e reprodutibilidade 
A Repetibilidade foi medida no mesmo dia e a reprodutibilidade, entre dias 
diferentes (Tabela 5). Ambos os estudos foram conduzidos na matriz geléia para os 
dois métodos. 
Para a HPLC e a UPLC, foram analisadas dez injeções de solução padrão, 
respectivamente, em um nível de concentração de 90 e 1,79 µg/mL de acessulfame-
K, 100 e 2,02 µg/mL de sacarina, 450 e 10,07 µg/mL de ciclamato, 250 e 4,30 
µg/mL de aspartame e 300 e 1,20 µg/mL de neotame. Para a HPLC, foram feitos 
três dias de injeção com espaçamento de 3 dias entre elas. Para a UPLC, o segundo 
dia de injeções ocorreu uma semana depois do primeiro e o terceiro, três após o 
segundo. Foram realizadas apenas três injeções no segundo e no terceiro dias. 
 
TABELA 5: Coeficiente de variação (CV) em porcentagem para a repetibilidade e a 
reprodutibilidade das duas técnicas. 
HPLC 
 Dia Acessulfame Sacarina Ciclamato Aspartame Neotame 
Repe.a 
1 2,55 1,84 3,04 3,05 2,50 
4 2,55 1,82 3,10 1,79 2,72 
7 2,31 2,14 3,09 2,48 3,18 
Repro.b  4,00 3,37 3,08 3,38 3,03 
UPLC 
Repe.a 
1 0,198 0,183 1,815 0,111 0,910 
7 0,094 0,093 1,989 0,073 0,563 
10 0,108 0,053 0,828 0,016 0,532 
Repro.b  0,528 0,706 3,571 0,969 8,116 
(a) Repe. = repetibilidade; (b) Repro. = Reprodutibilidade; (*) Resultados ainda não publicados obtidos por Pane (2011). 
  
Pode-se constatar que a repetibilidade foi em geral abaixo de 5% para ambos os 
métodos, indicando que as duas técnicas são indicadas a serem aplicadas na 
determinação de edulcorantes. Para a maior parte dos valores, a repetibilidade e a 
reprodutibilidade foram melhores na UPLC. 
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A baixa repetibilidade entre dias, observada para o neotame, é provavelmente 
um problema no preparo da solução teste. Quando a solução é filtrada na membrana 
de 0,025 µm de poro apenas parte do neotame passa e sua concentração não é 
constante quando comparadas diferentes filtrações. Para a UPLC, a mesma solução 
padrão preparada em matriz foi filtrada em três diferentes “vials” e aqueles que 
seriam utilizados para a segunda e terceira medidas foram congelados. Portanto, no 
caso do neotame, podem ter ocorrido problemas na filtragem. Fato que não ocorre 
























As Figuras 1 a 4 contém os cromatogramas das amostras analisadas por meio 



















FIGURA 1: Cromatogramas obtidos para o refrigerante tipo guaraná do Fabricante 1 por 
HPLC e por UPLC. 
 
Analisando-se os cromatogramas nas Figuras 1 a 4, constata-se que o ruído 
observado no cromatograma obtido por HPLC é maior que aquele em UPLC, fato 
que pode ser constatado especialmente nos cromatogramas onde pode ser observado 
o sinal do edulcorante ciclamato de sódio. Pode-se observar ainda que 
HPLC 














principalmente para o ciclamato é mais difícil a visualização do pico em HPLC que 

















FIGURA 2: Cromatogramas obtidos para o néctar de uva do Fabricante 4 por 





















































































































































































FIGURA 4: Cromatogramas obtidos para a geléia do Fabricante 8, o catchup e o 
















(A) 192 nm, (B) 227 nm, (ACE) Acessulfame, (ASP) Aspartame  








As respostas para as amostras analisadas segundo cada uma das técnicas 
estudadas apresentam-se nas Tabelas de 6 a 8. Dentre os produtos analisados havia 
referência das quantidades de edulcorantes adicionadas pelos fabricantes apenas nas 
embalagens dos refrigerantes, néctares e sucos prontos para consumo e pós para 
preparo de refresco. Os níveis de edulcorantes foram analisados com base no 
“Regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais” (BRASIL, 1998) e 
no “Regulamento técnico que autoriza o uso de aditivos edulcorantes em alimentos, 
com seus respectivos limites máximos” (BRASIL, 2008). 
À partir de teste estatístico constatou-se que as concentrações obtidas para os 
edulcorantes analisados nos refrigerantes (Tabela 6) foram estatisticamente 
diferentes entre as duas técnicas, exceto pelo aspartame no Refrigerante de baixa 
caloria sabor limão Fabricante 2 e o ciclamato do guaraná zero do Fabricante 2.  
Em geral, as concentrações encontradas por UPLC foram mais próximas às 
declaradas pelos fabricantes, que as determinadas por HPLC.  
A concentração de acessulfame nas amostras de refrigerante de baixa caloria 
sabor limão do Fabricante 1 determinada por HPLC foi quase três vezes maior que a 
determinada por UPLC e a declarada. O que pode ser devido à presença de algum 
interferente evidenciado no método de HPLC.  
Para o refrigerante tipo cola do Fabricante 2 observou-se que para a técnica 
de HPLC os resultados apresentaram-se mais próximos ao declarado pelo fabricante 
enquanto que para a UPLC os valores foram mais altos.  
Para o refrigerante tipo Guaraná do Fabricante 3 observou-se que a média dos 
resultados obtidos para o ciclamato na HPLC apresenta maior desvio padrão que a 
quantidade determinada por UPLC, no entanto para a UPLC observou-se que os 
resultados estavam acima tanto do declarado pelo fabricante, quanto do disposto 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
































































































































































































































































































   
   
   
   







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Estatisticamente as duas técnicas diferiram na concentração de edulcorantes 
para todos os néctares e suco (Tabela 7) do Fabricante 2, exceto pelo néctar de 
maracujá e não diferiram para as concentrações dos néctares do Fabricante 4.  
Observa-se que para os pós para preparo de refresco (Tabela 7) o desvio 
padrão obtido entre as replicatas foi sempre maior para a HPLC que para a UPLC, 
exceto pela concentração de acessulfame no refresco sabor laranja. A variação nas 
concentrações das replicadas pode ser explicada pelo fato de que a adequada 
homogeneização de amostras de pós alimentícios deve-se a uma série de variáveis 
que são determinadas pelo próprio fabricantes, não havendo diretrizes para o 
procedimento (CUQ et al., 2010), podendo resultar em uma má homogeneização. 
Também no tempo decorrente da espera entre a mistura e o envase pode ocorrer 
segregação por diferença de densidades (Food Powders, 2003). 
Todas as amostras de néctar, suco e refresco em pó apresentaram-se de 




















TABELA 7. Quantidade* de edulcorantes em mg/100mL por lote de néctares e sucos prontos para 
consumo e para pós para preparo de refresco dados em mg de edulcorantes por 100mL de 
preparado analisados por HPLC e UPLC. 
  UPLC HPLC** 
Amostra Lote Sacarina Ciclamato Sacarina Ciclamato 
Néctar de Uva 
light 
 Fabricante 4 
1 3,61 ± 0,11 a 35,45 ± 1,88 a 3,37 ± 0,27 a 38,29 ± 1,35 a 
2 3,76 ± 0,01 b 35,09 ± 0,66 a 3,61 ± 0,05 a 36,69 ± 3,35 a 
3 3,99 ± 0,06 b 37,93 ± 0,88 a 3,78 ± 0,17 b 37,02 ± 3,78 a 
Média 3,79 ± 0,18 A 36,15 ± 1,73 A 3,72 ± 0,39 A 37,34 ± 2,72 A 
Intervalo de confiança 3,65 - 3,92 34,83 - 37,48 3,42 – 4,02 35,25 – 39,42 
Declarado no rótulo 4 40 4 40 
Legislação 
(Brasil, 2008) 
Diet 15 40   
Light 10 56   
Zero 15 75   
  UPLC HPLC** 
Amostra Lote Acessulfame-K Aspartame Acessulfame-K Aspartame 
Néctar de Uva 
light 
 Fabricante 2  
1 3,278 ± 0,15 a - 3,72 ± 0,10 a - 
2 2,880 ± 0,07 b - 3,41± 0,05 a - 
3 2,955 ± 0,03 b - 3,68 ± 0,33 a - 
Média 3,04 ± 0,20 A  3,60 ± 0,22 B  
Intervalo de confiança 2,88 - 3,19  3,43 – 3,78  
Declarado no rótulo 3  3  
Néctar de Pêssego 
light 
 Fabricante 4 
1 2,45 ± 0,44 a - 2,75 ± 0,18 a - 
2 3,17 ± 0,13 b - 2,77 ± 0,05 a - 
3 2,57 ± 0,04 ab - 2,31 ± 0,07 b  
Média 2,73 ± 0,40 A  2,62 ± 0,26 A  
Intervalo de confiança 2,43 - 3,04  2,43 – 2,82  
Declarado no rótulo 3  3  
Nectar de Pêssego 
light 
     Fabricante 2 
1 3,59 ± 0,01 a - 2,63 ± 0,10 a - 
2 3,83 ± 0,01 b - 2,65 ± 0,06 a - 
3 3,12 ± 0,14 c - 2,58 ± 0,01 a  
Média 3,51 ± 0,32 A  2,62 ± 0,067 B  
Intervalo de confiança 3,26 - 3,76  2,57 – 2,67  
Declarado no rótulo 3  3  
Néctar de Goiaba 
light  
Fabricante 2  
1 2,09 ± 0,31 a - 1,48 ± 0,15 a - 
2 2,29 ± 0,04 a - 1,43 ± 0,10 a - 
3 2,18 ± 0,03 a - 1,50 ± 0,05 a - 
Média 2,18 ± 0,18 A  1,47 ± 0,10 B  
Intervalo de confiança 2,04 - 2,32  1,39 – 1,54  
Declarado no rótulo 3  3  
Néctar de 
Maracujá light  
Fabricante 2 
1 10,83 ± 0,43 a 11,96 ± 0,67 a 11,79 ± 0,80 a 14,03 ± 1,11 a 
2 10,17 ± 0,40 a 13,17 ± 0,86 ab 10,17 ± 0,50 b 13,62 ± 1,69 a 
3 10,99 ± 0,96 a 14,79 ± 0,73 b 9,87 ± 0,44 b 14,58 ± 0,90 a 
Média 10,66 ± 0,68 A 13,30 ± 1,39 A 10,61 ± 1,04 A 14,08 ± 1,18 A 
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Intervalo de confiança 10,14 - 11,18 12,23 - 14,38 9,81 – 11,41 13,17 – 15,00 
Declarado no rótulo 10 17 10 17 
Suco de Laranja 
light  
Fabricante 2 
1 2,96 ± 0,09 a - 1,99 ± 0,05 a - 
2 2,97 ± 0,01 a - 1,90 ± 0,10 a - 
3 3,05 ± 0,07 a - 1,88 ± 0,13 a - 
Média 2,99 ± 0,07 A  1,92 ± 0,10 B  
Intervalo de confiança 2,94 - 3,050  1,85 – 2,00  
Declarado no rótulo 3  3  
Refresco em pó 
sabor maçã 
Fabricante 5  
1 7.94 ± 1,60 a 29.55 ± 4,62 a 2,43 ± 1,18 a 33,57 ± 8,08 a 
2 7.14 ± 4,49 a 26.74 ± 2,10 a 8,56 ± 3,18 a 28,26 ± 4,24 a 
3 4.85 ± 3,74 a 34.58 ± 1,81 a 4,16 ± 3,05 a 29,46 ± 5,13a 
Média 6,66 ± 3,16 A 30,29 ± 4,44 A 5,15 ± 3,67 A 30,43 ± 5,76 A 
Intervalo de confiança 4,15 – 9,14 26,77 – 33,80 2,33 – 7,98 26,00 – 34,86 
Declarado no rótulo 4,5 28,8 4,5 28,8 
Refresco em pó 
zero  
sabor maçã   
Fabricante 5 
1 6.63 ± 0,62 a 37.16 ± 1,95 a 5,09 ± 2,80 a 27,08 ± 3,97 a 
2 6.62 ± 1,60 a 37.47 ± 1,69 a 3,67 ± 0,96 a 26,94 ± 1,20a 
3 7,00 ± 1,71 a 39.71 ± 0,36 a 3,60 ± 3,44 a 26,18 ± 11,58 a 
Média 6,75 ± 1,33 A 38,11 ± 1,83 A 4,12 ± 2,38 A 26,74 ± 6,16 A 
Intervalo de confiança 5,70 – 7,80 36,66 -39,56 2,29 – 5,95 22,00 – 31,47 
Declarado no rótulo 4,6 29,6 4,6 29,6 
Refresco em pó 
sabor laranja 
Fabricante 5 
1 12.24 ± 3,74 a 23.38 ± 0,66 a 9,22 ± 0,13 a 16,80 ± 4,76 a 
2 12.52 ± 7,93 a 23.57 ± 2,09 a 8,68 ± 0,68 a 30,68 ± 8,54 a 
3 6.35 ± 2,84 a 24.33 ± 1,08 a 8,12 ± 0,45 a 24,39 ± 2,39 a 
Média 10,37 ± 5,79 A 23,76 ± 1,39 A 8,67 ± 0,63 B 23,96 ± 7,85 B 
Intervalo de confiança 5,78 – 14,96 22,66 – 24,86 7,67 – 9,66 17,91 – 30,01 
Declarado no rótulo 9,4 21,9 9,4 21,9 
Refresco em pó 
zero 
sabor laranja  
Fabricante 5 
1 4.55 ± 0,68 a 35.08 ± 0,74 a 1,47 ± 0,21 a 46,17 ± 20,16 a 
2 6.09 ± 2,38 a 38.55 ± 1,50 a 3,18 ± 2,40 a 45,43 ± 4,30 a 
3 5.65 ± 0,65 a 41.15 ± 8,09 a 3,33 ± 0,87 a 23,17 ± 20,73 a 
Média 5,43 ± 1,54 A 38,26 ± 5,16 A 2,67 ± 1,56 B 38,26 ± 18,49 A 
Intervalo de confiança 4,21 – 6,65 34,17 – 42,35 1,47 – 3,87 24,05 – 52,47 
Declarado no rótulo 3,9 34,9 3,9 34,9 
Legislação 
(Brasil, 2008) 
Diet 35 75   
Light 26 56   
Zero 35 75   
(*) Média e estimativa de desvio padrão da determinação em triplicata. 
As diferentes letras minúsculas indicam a equivalência entre os lotes de cada amostra. . As diferentes letras maiúsculas 
indicam a equivalência entre a UPLC e a HPLC. Valores marcados com a mesma letra não apresentam diferença 
significativa entre si ao nível de 95% de certeza para o teste de Tukey. (**) Resultados ainda não publicados obtidos por 






Pode-se observar que para a geléia do Fabricante 8 (Tabela 8) a concentração 
de acessulfame observada foi significativamente menor para a UPLC que para a 
HPLC. Vale ressaltar que como para a filtração das amostras em UPLC foi utilizada 
membrana de porosidade reduzida (0,025 µm) em relação à HPLC (0,45µm), foi 
necessária uma diluição maior para as amostras mais viscosas, como a geléia, 
possibilitando a filtração, o que pode limitar a análise de amostras com menores 
concentrações do analito, como no caso citado. 
 
TABELA 8: Quantidade* de edulcorante para os pós para preparo de refresco dados em mg de 
edulcorantes por 100mL de preparado e para geléias e molhos dados em mg/100g analisados pelas 
técnicas de HPLC e UPLC. 
  UPLC HPLC** 
Amostras Lote Acessulfame Aspartame Acessulfame Aspartame 
Geléia diet 
de morango  
Fabricante 8 
1 0,52 ± 0,01 a - 1,55 ± 0,04 a - 
2 0,69 ± 0,03 b - 1,35 ± 0,15 ab - 
3 0,67 ± 0,04 b - 1,15 ± 0,13 b - 
Média 0,63 ± 0,08 A  1,35 ± 0,20 B  
Geléia diet 
de morango  
Fabricante 
11 
1 43,34 ± 0,41 a 43,22 ± 0,72 a 14,26 ± 2,17 a 22,50 ± 3,14 a 
2 40,71 ± 0,63 b 39,95 ± 0,36 a 14,33 ± 2,02 a 47,31 ± 5,62 a 
3 43,35 ± 0,72 a 60,36 ± 2,62 b 16,00 ± 3,40 a 43,43 ± 19,36 a 




1 117,78 ± 1,56 a - 110,70 ± 9,18 a - 
2 118,20 ± 1,47 a - 118,22 ± 10,68 a - 
3 114,85 ± 0,78 a - 118,41 ± 8,11 a - 




1 129,73 ± 6,58 a - 215,08 ± 21,25a - 
2 132,64 ± 2,20 a - 164,23 ± 15,94 b - 
3 141,97 ± 4,25 a - 217,46 ± 19,62 a - 
Média 134,78 ± 6,95 A  198,92 ± 30,83 B  
Legislação 
(Brasil, 2008) 
Diet 35 75   
Light 26 56   
Zero 35 75   
*Média e estimativa de desvio padrão da determinação em triplicata.  
As diferentes letras minúsculas indicam a equivalência entre os lotes de cada amostra. As diferentes letras maiúsculas 
indicam a equivalência entre a UPLC e a HPLC. Valores marcados com a mesma letra não apresentam diferença 
significativa entre si ao nível de 95% de certeza para o teste de Tukey. **Resultados ainda não publicados obtidos por 





Os resultados para a geléia do Fabricante 11 indicaram que pela técnica de 
UPLC foram obtidos em média concentrações maiores dos edulcorantes, que pela 
técnica de HPLC, sendo essas para o acessulfame acima da legislação.   
Para o molho de catchup (Tabela 8), foi observado que os resultados obtidos 
foram equivalentes para ambas as técnicas. Entretanto, para o molho de barbecue as 
concentrações obtidas por HPLC foram maiores que as obtidas por UPLC, 
provavelmente devido à presença de algum interferente no método por HPLC, como 
pode ser observado no cromatograma da Figura 4. 
Na análise das geléias e dos molhos observa-se que os desvios padrão foram 
em geral maiores em HPLC que em UPLC. 
 
CONCLUSÃO 
 A partir da comparação entre as duas técnicas pode-se concluir a UPLC 
apresentou menores gastos com solventes e tratamentos de resíduos, tempo de 
análise reduzido, melhor repetibilidade e reprodutibilidade, menores limites de 
detecção e quantificação e menores desvios padrão para as amostras em pó e 
pastosas que a HPLC. A UPLC é, portanto, uma técnica promissora para a análise de 
edulcorantes em alimentos. 
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 A metodologia desenvolvida por UPLC, depois de validada e aplicada 
apresentou-se efetiva para a análise de rotina dos edulcorantes acessulfame, 
sacarina, ciclamato, aspartame e neotame em refrigerantes, sucos, néctares e 
chás prontos para consumo, pós para preparo de refresco, pudim e 
cappuccino, achocolatados, geléias, catchup e molho de “barbecue”. 
Entretanto é necessário um melhor desenvolvimento do método de preparo de 
amostra para alguns dos produtos analisados. 
 Não foi possível a quantificação do neotame devido a problemas em relação 
ao método de preparo de amostras para este edulcorante. 
 O método desenvolvido apresentou limitações para a análise de ciclamato de 
sódio em amostras contendo cacau. 
 A UPLC mostrou-se mais rápida, econômica e eficiente que a HPLC, sendo 
bastante promissora para a análise de edulcorantes presentes em amostras de 
alimentos. 
